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1 Technische Daten

KERN PWS 3000-1 PWS 8000-1 PWS 800-2
Artikelnummer / Typ TPWS 3200-1-B TPWS 8200-1-B TPWS 820-2-B
Ablesbarkeit (d) 0,1g 0,19 0,01g
Wagebereich (Max) 3,2 kg 8,2 kg 820 g
Reproduzierbarkeit 0,19 0,19 0,01g
Linearitat 0,29 0,29 0,02 g
Einschwingzeit 3s

ot et boige. | 3kg (F1) 2k (1) 2009 (F1)
geben (Klasse)

Anwarmzeit 2h

Wageeinheiten

g, kg, ct, oz, Ib, ozt, dwt, gn, tl (Hong Kong), tl (Singapore,
Malaysia), tl (Taiwan), mom, to

Kleinstes Teilege-
wicht beim Stuckzah-
len

100 mg (unter La-
borbedingungen®)

100 mg (unter La-
borbedingungen®)

10 mg (unter La-
borbedingungen®)

1 g (unter Normal-
bedingungen**)

1 g (unter Normal-
bedingungen**)

100 mg (unter
Normalbedingun-
gen™)

Referenzstiickzahlen
bei Stickzahlung

5, 10, 30, 100

Wageplatte, Edelstahl

190 x 190 mm

190 x 190 mm

@ 140 mm

Abmessungen Ge-
hause (B x T x H)
[mm]

310 x 205 x 85

Nettogewicht (kg)

2,6

2,0

Zulassige
Umgebungsbedin-

gung

10 °C bis + 30 °C

Luftfeuchtigkeit 80 %

Netzteil Eingangs- AC 100-240 V, 300 mA 50/60Hz
spannung

Waage Eingangs- DC 5,95V,
spannung 1,0A
Schnittstellen RS-232
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskate- 5

gorie

Hohenmeter Bis 2000 m
Schutzart IP65

Aufstellort Nur in geschlossenen Raumen
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* Kleinstes Teilegewicht beim Stiickzdhlen - unter Laborbedingungen:
» Es herrschen ideale Umgebungsbedingungen flr hochauflésenden Zahlungen
» Die Zahlteile haben keine Streuung

** Kleinstes Teilegewicht beim Stiickzdhlen - unter Normalbedingungen:
» Es herrschen unruhige Umgebungsbedingungen (Windzug, Vibrationen)
» Die Zahlteile streuen

2 Konformitatserklarung

Die aktuelle EG/EU-Konformitatserklarung finden Sie online unter:

www.kern-sohn.com/ce

® Bei geeichten Waagen (= konformitatsbewerteten Waagen) ist die
Konformitatserklarung im Lieferumfang enthalten.
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3 Gerateubersicht

3.1 Komponenten

PWS 3000-1 und PWS 8000-1:

PWS 800-2:

Pos.

Bezeichnung

a A 0N -

TPWS-BA-d-2610

Wageplatte
Tastatur
StellfiRe
Anzeige
Libelle



Rickansicht (Wageplatte auf dem Bild: PWS 3000-1 und PWS 8000-1):

e —————————

6 7 8 9

Pos. | Bezeichnung

Befestigungsose fur Diebstahlsicherung
Netzanschluss mit Schutzkappe

RS-232C-Schnittstelle mit Schutzkappe

Batteriefach (Akku ist als optionales Zu-
behor erhaltlich)

© 0 N O

Ansicht von unten:

10

Pos. ‘ Bezeichnung

10 ‘ Abdeckung Haken fur Unterflurwagung

7 TPWS-BA-d-2610



3.2 Tastatur

Max 820 g d=0.01g

Cal
Press and hold: Zero

ON
OFF

Taste Bezeichnung | Beschreibung
ON Einschalten
oFF [ON/OFF]
Ausschalten
Datenausgabe an externes Gerat
PRINT [PRINT]
Einstellung abbrechen
SET [SET] Einstellung Ubernehmen
Menu 6ffnen (Taste ca. 2 Sekunden gedruckt halten)
F [F] Anzeige wechseln
Eingabe bestatigen
TARE [TARE/ZERO] Tarieren (kurzer Tastendruck) und Nullstellen (langer
>0« Tastendruck)
] Einstellungsauswahl nach oben
Numerische Eingabe um 1 erhdhen
Einstellungsauswahl nach unten
[{] Numerische Eingabe um 1 verringern

Im Wagemodus: Externe Justage starten

ind

Meniebene weiter

Zeichenposition auswahlen

QOGRS

[<]

Meniebene zuriick

Zeichenposition auswahlen

TPWS-BA-d-2610




3.3 Anzeige

4 o =0+~ A nmbmlmmlinm TwE 56 o O8 ggé %P

*

Leg aley)

I I

DO o A

Nr. Anzeige Bezeichnung Beschreibung

1 o Stabilitatsanzeige Wird be_l stabilem Gewichtswert
angezeigt

5 4 Indikator ,Toleranzbereichswa- Zeigt an, in welchem Toleranzbe-

gen* reich das Wageerbenis liegt

Zeigt die Reaktionsgeschwindig-

3 > Indikator ,Tierwagen® keit der Waage beim Tierwagen
an
Hinweis, dass Gewichtswert ad-

4 * Sternchen diert werden kann

5 - Minus Zeigt negative Werte an

6 M Indikator ,Prozess" Zeigt an, dass die Waage Daten
verarbeitet

7 (4= Indikator ,Nullanzeige* Zeigt Nullstellung an
Zeigt an, wie stark die Wageplatte
beziiglich des maximalen Wage-

8 | smumlummmnlmimlamm | Bar Graph-Anzeige bereichs belastet wird

Zeigt an, in welchem Toleranzbe-
reich das Wageergebnis liegt

9 [m Ladezustandsanzeige Wird bei Akkubetrieb angezeigt
10 B / G Anzeige Bruttogewichtswert Zeigt Bruttogewicht an
. » Wird angezeigt, wenn Waage Da-
" I:_:> Indikator ,Datenausgabe ten an externes Gerat sendet
Wird angezeigt, wenn sich die
12 @ Indikator ,Tierwagen® Waage im Tierwagemodus befin-
det
. : Wird angezeigt, wenn das Ta-
13 Net Anzeige Nettogewichtswert ragewicht abgezogen wurde
14 3 Indikator , Summe* Wird zur Darste_llung der Gesamt-
summe angezeigt
. . » Wird angezeigt, wenn Stlickzah-
15 PCS Indikator ,Stiickzahlen len aktiviert wurde
16 # Indikator ,Koeffizientenmultipli- Wird angezeigt, wenn Koeffizien-
kation* tenmultiplikation aktiviert wurde
0 . - p Wird angezeigt, wenn Prozentwa-
17 %o Indikator ,Prozentwégen gen aktiviert wurde
. « Leuchtet auf, wenn ID angezeigt
18 4 (oben) und A | Indicator ,ID-Nummer oder eingegeben wird
19 g Gramm Zeigt Einheit ,Gramm* an
20 kg Kilogramm Zeigt Einheit ,Kilogramm* an
21 mom Momme Zeigt Einheit ,Momme* an
. .. . N Zeigt verschiedene Wageeinhei-
22 -Hb't Indikator flr verschiedene Wa- ten in verschiedenen Funktionen

geeinheiten

an
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4 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

4.1 BestimmungsgemaBRe Verwendung

Die von Ihnen erworbene Waage dient zum Bestimmen des Wagewertes von Wage-
gut. Sie ist zur Verwendung als ,nichtselbsttatige Waage“ vorgesehen, d.h. das Wa-
gegut wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wageplatte aufgebracht. Nach Errei-
chen eines stabilen Wagewertes kann das Wageergebnis abgelesen werden.

4.2 Sachwidrige Verwendung

e Unsere Waagen sind nichtselbsttatige Waagen und nicht fur den Einsatz in dy-
namischen Wageprozessen vorgesehen. Die Waagen konnen jedoch nach
Uberprifung des individuellen Einsatzbereiches und hier speziell den Genauig-
keitsanforderungen der Anwendung auch fir dynamische Wageprozesse ein-
gesetzt werden.

e Keine Dauerlast auf der Wageplatte belassen. Diese kann das Messwerk be-
schadigen.

e StéRe und Uberlastungen der Waage (iber die angegebene Hochstlast (Max),
abzuglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden.
Waage konnte hierdurch beschadigt werden.

e Waage niemals in explosionsgefahrdeten Raumen betreiben. Die Serienaus-
flhrung ist nicht Ex-geschitzt.

e Die Waage darf nicht konstruktiv verandert werden. Dies kann zu falschen Wa-
geergebnissen, sicherheitstechnischen Mangeln sowie der Zerstérung der
Waage flhren.

e Die Waage darf nur gemaf} den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden.
Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich
freizugeben.

4.3 Gewabhrleistung
Gewahrleistung erlischt bei:

¢ Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
e Verwendung aulderhalb der beschriebenen Anwendungen
e Veranderung oder Offnen des Geréates

e Mechanische Beschadigung und Beschadigung durch Medien, FlUssigkeiten
naturlichem Verschleily und Abnutzung

¢ Nicht sachgemalie Aufstellung oder elektrische Installation

e Uberlastung des Messwerkes

4.4 Prufmitteliiberwachung

Im Rahmen der Qualitatssicherung missen die messtechnischen Eigenschaften der
Waage und eines eventuell vorhandenen Prifgewichtes in regelmalligen Abstanden
uberprift werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfir ein geeignetes Intervall so-
wie die Art und den Umfang dieser Priufung zu definieren. Informationen bezuglich der
PrufmittelUberwachung von Waagen sowie der hierfur notwendigen Prufgewichte sind
auf der KERN-Homepage (www.kern-sohn.com) verflgbar. In seinem akkreditierten
DKD- Kalibrierlaboratorium konnen bei KERN schnell und kostengunstig Prafgewichte
und Waagen kalibriert werden (Ruckflhrung auf das nationale Normal).

TPWS-BA-d-2610 10
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5 Grundlegende Sicherheitshinweise

5.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

= Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfaltig

durchlesen, selbst dann, wenn Sie bereits Uber Erfahrungen mit
KERN- Waagen verfugen.

5.2 Ausbildung des Personals
Das Gerat darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden.

6 Transport und Lagerung

6.1 Kontrolle bei Ubernahme

Uberpriifen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerat beim Aus-
packen auf eventuell sichtbare dul3ere Beschadigungen.

6.2 Verpackung/Riicktransport

O

11

=

=

Alle Teile der Originalverpackung flr einen eventuell notwendi-
gen Rucktransport aufbewahren.

Fir den Rlcktransport ist nur die Originalverpackung zu ver-
wenden.

Vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und losen/be-
weglichen Teile trennen.

Evtl. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.

Alle Teile z.B. Glaswindschutz, Wageplatte, Netzteil etc. gegen
Verrutschen und Beschadigung sichern.

TPWS-BA-d-2610



7 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

7.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den ublichen Einsatzbedingungen zuver-
lassige Wageergebnisse erzielt werden.
Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort fur Ihre Waage wah-

len.

Am Aufstellort folgendes beachten:

Waage auf eine stabile, gerade Flache stellen.

Extreme Warme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben
der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Waage vor direktem Luftzug durch gedffnete Fenster und Turen schitzen.
Erschitterungen wahrend des Wagens vermeiden.
Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dampfen und Staub schiitzen.

Das Gerat nicht Uber langere Zeit starker Feuchtigkeit aussetzen. Eine nicht
erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerat) kann auftre-
ten, wenn ein kaltes Gerat in eine wesentlich warmere Umgebung gebracht
wird. In diesem Fall das vom Netz getrennte Gerat ca. 2 Stunden bei Raum-
temperatur akklimatisieren.

Statische Aufladung von Wagegut, Wagebehalter vermeiden.

Nicht in explosivstoffgefahrdeten Bereichen oder in durch Gase, Dampfe und
Nebel sowie durch Staube explosionsgefahrdeten Bereichen betreiben!

Chemikalien (z.B. Flussigkeiten oder Gase), welche die Waage innen oder au-
Ren angreifen und beschadigen kénnen, sind fernzuhalten.

IP-Schutz des Gerates einhalten.

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern, bei statischen Aufladungen
(z.B. beim Verwiegen / Zahlen von Kunststoffteilen) sowie bei instabiler Strom-
versorgung sind grof3e Anzeigeabweichungen (falsche Wagergebnisse, sowie
Beschadigungen der Waage) mdglich. Der Standort muss dann gewechselt
werden.

7.2 Auspacken, Lieferumfang

Gerat und Zubehdr aus der Verpackung nehmen, Verpackungsmaterial entfernen und
am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen. Uberprifen, ob alle Teile des Lieferumfangs
vorhanden und unbeschadigt sind.

TPWS-BA-d-2610 12



Lieferumfang:

. Waage

Wageplatte (bei
PWS 3000-1 und
PWS 8000-1)

Wageplatte (bei
PWS 800-2)

Wageplattentrager
(bei PWS 3000-1
und PWS 8000-1)

Wageplattentrager
(bei PWS 800-2)

Schraube fur Wa-
geplattentrager

Netzgerat

Netzsteckerset

Betriebsanleitung

13
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7.3 Aufstellen

@ Zur Genauigkeit der Wageresultate von hochauflésenden Prazisionwaa-
1 gen tragt der richtige Standort entscheidend bei (s. Kap. 7.1).

Der IP-Schutz der Waage wird nur eingehalten, wenn

é o die Wageplatte angebracht ist.
e die Abdeckung der Unterflurwageeinrichtung auf der Unterseite

angebracht ist.

1. Wageplattentrager mit den Bohrungen uber die Stifte auf der Waage platzieren
2. Wageplattentrager mit der Schraube fixieren

Stifte

2. Wageplatte auf den Wageplattentrager legen
PWS 3000-1 und PWS 8000-1: PWS 800-2:

3. Netzgerat anschliel3en (Installation des Netzgerates: siehe Kap. 7.5)

TPWS-BA-d-2610 14



7.4 Nivellieren

1. Die Waage mit Fuldschrauben nivellieren, bis sich die Luftblase in der Libelle im
vorgeschriebenen Kreis befindet

ulRschrauben
= Nivellierung regelmafig Uberprifen

7.5 Netzanschluss

Landerspezifischen Netzstecker auswahlen und am Netzgerat
einstecken.

stellt ist. Die Waage darf nur an das Stromnetz angeschlossen wer-
den, wenn die Angaben an der Waage (Aufkleber) und die ortstbliche
Netzspannung identisch sind.

o
1
e Kontrollieren, ob die Spannungsaufnahme der Waage richtig einge-

Nur KERN-Originalnetzgerate verwenden. Die Verwendung anderer
Fabrikate bedarf der Zustimmung von KERN.

Wichtig:
A » Vor Inbetriebnahme das Netzkabel auf Beschadigungen Uberpri-
fen.

» Darauf achten, dass das Netzgerat und der Netzanschluss nicht
mit Flussigkeiten in BerUhrung kommen. Decken Sie den Netzan-
schluss mit der vorgesehenen Schutzkappe ab, wenn die Waage
vom Netz getrennt ist.

» Der Netzstecker muss jederzeit zuganglich sein.

Installation des Netzgerates:

1. Landerspezifischen Netzstecker leicht schrag in die Aussparung des
Netgerates legen, so dass die Feder in Richtung des Arretierungspfeiles des
Netzgerates zeigt.

2. Verriegelung des Netzsteckers nach unten schieben und Netzstecker in die
Aussparung des Netzgaretes driicken. Anschliel3end Verriegelung loslassen
(Darauf achten, dass der Netzstecker eingerastet ist).
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Seitenansicht Netzstecker (vereinfacht): Feder
-

Einlegen des Netzsteckers in das Netzgerat

— Arretierungs-
pfeil

— Verriegelung

7.5.1 Einschalten der Stromversorgung

H # = Waage an die Stromversorgung anschliefsen
gFNF = Waage durch Drucken der [ON/OFF]-Taste ein-
schalten

7.6 Erstinbetriebnahme

Um bei elektronischen Waagen genaue Wageergebnisse zu erhalten, mussen die
Waagen ihre Betriebstemperatur (siehe Anwarmzeit, Kap. 1) erreicht haben. Die
Waage muss fir diese Anwarmzeit an die Stromversorgung (Netzanschluss oder
Akku) angeschlossen sein. Die Genauigkeit der Waage ist abhangig von der ortlichen
Fallbeschleunigung. Unbedingt die Hinweise im Kapitel Justierung beachten (s. Kap.
19).

7.7 Anschluss von Peripheriegeraten

Vor Anschluss oder Trennen von Zusatzgeraten (Drucker, PC) an die Datenschnitt-
stelle muss die Waage unbedingt vom Netz getrennt werden.

Achten Sie darauf, dass die Anschlisse der RS-232C-Schnittstelle und der Anschluss
fur Peripheriegerate nicht mit Flissigkeiten in Berihrung kommen. Decken Sie die An-
schlusse am Gerat mit den vorgesehenen Schutzkappen ab, wenn Sie die Anschlisse
nicht verwenden.

Verwenden Sie zu lhrer Waage ausschlieRlich Zubehor und Peripheriegerate von
KERN, diese sind optimal auf Ihre Waage abgestimmt.
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8 Menu

Einstellungen an der Waage konnen uber das Menu durch Driucken der [F]-Taste vor-

genommen werden.

() e Um das Menu zu 6ffnen, muss sich die Waage in der Grammanzeige
1 befinden (Umschalten der Anzeige: [F]-Taste dricken).
[

Navigation im Menu siehe Kapitel 8.2

8.1 Menii-Ubersicht

Das Menu der Waage besteht aus mehreren Ebenen. Die erste Ebene besteht aus
den Hauptmenus. Je nach Einstellung erhalten Sie Zugriff auf weitere Menutebenen.

Eine Ubersicht tber die Einstellungsmdglichkeiten finden Sie in den einzelnen Kapi-

teln.
Erste Meniiebene Einstellungen Kapitel
1L.GEE Auswahl einer Wageapplikation | 9.4

Wagen mit Toleranzbereich 15

c.GEL
Summieren 16

3.R0 Zero-Tracking 17.7
Stabilitatseinstellungen: Emp-

4H.5.d. findlichkeit 17.51

5.~E. Reaktionseinstellungen 17.6

6. L.F. Kommunikationseinstellungen 20.7

n.C Justierfunktionen 19

B.b.G Bar-Graph-Anzeige 17.2

9ARP Automatische Abschaltfunktion | 17.8
Automatische Abschaltung der

AAb Hintergrundbeleuchtung 7.4

b lu.H Wégeeinheit A 17.1

bd.d.A Ablesbarkeit Einheit A 18.2

b3.u.b Wageeinheit B 17.1

EGLP Druckerfunktionen 20.8

H.ER. Stabilisierungswartezeit 17.5.2

JEARM Wiederherstellung des letzten 18.3
Tarawertes

o Einstellungen zum akustischen

n.be. Signal 17.3

" Kontrolle der Hintergrundbe-

o.b.L. leuchtung 17.4.2
Einstellungen fur externe Kon-

P.EER takteingange 20.6
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8.2 Navigation im Menu

Taste Bezeichnung Beschreibung
. [F] Menu 6ffnen (ca. 2 Sekunden gedriuckt halten)
Menulebene weiter (kurz driicken)
BRINT [PRINT] Mena schliel3en
Eingabe abbrechen
@ [<] MenUebene weiter
@ [~] Menuebene zurlck
@ [1] Einstellungsauswahl nach oben
@ [V] Einstellungsauswahl nach unten
TARE .
S0 [TARE/ZERO] Einstellungsauswahl durchschalten
SET [SET] Einstellungen speichern
Meni 6ffnen:
F
= [F]-Taste fur ca. 2 Sekunden gedrickt halten
{ _ ] = Anzeige wechselt zu <Func>
U S = = [F]-Taste loslassen

°
1

Wenn Sie die [F]-Taste nach der Anzeige von <Func> weiterhin gedruckt
halten, wechselt die Waage in einen anderen Modus. In diesem Fall kon-

nen Sie die [PRINT]-Taste dricken, um die Aktion abzubrechen.

TPWS-BA-d-2610
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9 Basisbetrieb

9.1 Ein-/ Ausschalten

® Die Waage startet nach dem Einschalten immer mit der letzten Wageappli-
1 kation, die vor dem Ausschalten verwendet wurde

Einschalten:
ON
OFF -
_{5 = [ON/OFF]-Taste driicken
fi”““"_‘ e 22 5 2 ) = Die Anzeige leuchtet auf
CSoooood,.,
Qg o g = Warten, bis die Gewichtsanzeige erscheint
[M' U AA ) = Auf der Anzeige wird Null angezeigt
Ll ) = Die Waage ist jetzt wagebereit

Anzeige uberprufen:

‘ = Mit einem leichten Fingerdruck auf die Wageplatte
kann kontrolliert werden, ob sich der angezeigte Wa-
gewert auf der Anzeige verandert.

Ausschalten:

ON
OEF = Wenn die Waage eingeschalten ist, [ON/OFF]-Taste

_{5 dricken

d

[ ] = Die Anzeige der Waage schaltet sich aus
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9.2 Nullstellen

Wenn nach dem Dricken der [TARE/ZERO]-Taste <Net> auf der Anzeige
1 zu sehen ist, wurde die Tarierung statt Nullgestellung durchgefuhrt. Mehr
Informationen zum Tarieren finden Sie in Kapitel 9.3.

f—
f ] ".I = WWageplatte entlasten
T
TARE
' = [TARE/ZERO]-Taste driicken
P——— = Waage fuhrt Nullstellung durch
[ E”:,‘ g] = Auf der Anzeige werden der Wert <0.0 g> und die

Nullanzeige <=0¢> angezeigt

9.3 Tarieren

Das Eigengewicht beliebiger Wagebehalter lasst sich auf Knopfdruck tarieren,
damit bei nachfolgenden Wagungen das Nettogewicht des Wagegutes angezeigt
wird.

@ Wenn ein Taragewicht verwendet wird, reduziert sich der maximale Wage
1 bereich fur Wagegut um den Wert des Taragewichts

[ = Leeren Wagebehlter auf die Wageplatte stellen
Rrar— = = Das Gewicht des Wagebehalters wird angezeigt
1
[ o4 g]

= [TARE/ZERO]-Taste drucken

= Auf der Anzeige werden der Wert <0.0 g> und die

] = Waage fuhrt Tarierung durch
: Nullanzeige <Net> angezeigt
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] 1\ = Den W&agebehalter mit dem Wagegut beflllen
B =
[ l“—l“_'l ] = Das Nettogewicht des Wageguts ablesen
3 g

o Bei entlasteter Waage wird der gespeicherte Tarawert mit negativem Vorzei-
chen angezeigt.

® . Zum Léschen des gespeicherten Tarawertes die Wageplatte entlasten und
1 [TARE/ZERO]-Taste driicken.

e Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden. Die Grenze ist
dann erreicht, wenn der gesamte Wagebereich ausgelastet ist.

9.4 Auswahl einer Wageapplikation

@ Um das Menu zu 6ffnen, muss sich die Waage in der Grammanzeige be-
1 finden (Umschalten der Anzeige: [F]-Taste dricken)

= [F]-Taste fur ca. 2 Sekunden gedrickt halten

[ _ ] = Anzeige wechselt zu <Func>
U S = [F]-Taste loslassen

= Mit den Tasten [1] und [{] (oder [TARE/ZERO]-
Taste) die gewilinschte Wageapplikation auswahlen

1. SEt 1 | Einfaches Wagen

] 1. SEt 2 | Stiickzahlen

LM
M
e
L

1. SEt 3 | Prozentwagen
1. SEt 4 | Koeffizientenmultiplikation
1. SEt 5 | Dichtebestimmung

1. SEt 6 | Wiegen von Tieren

SET
b = [SET]-Taste drucken, um Auswahl zu bestatigen
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9.5 Einfaches Wagen

@ Falls Sie einen Wagebehalter verwenden, sollte vor dem Wiegen tariert
1 werden (s. Kapitel 9.3)

( ] = Wageapplikation <1. SEt 1> auswahlen (Auswahl s.
{

Kapitel 9.4)

= \Wagegut auf die Wageplatte oder in den Wagebehal-

ter legen

1

o Vo e
T

—

Weitere Anzeigen:
Durch Drucken der [F]-Taste lasst sich die Anzeige auf der Waage umschalten. Die
Anzeige ist abhangig von der aktiven Wageapplikation und den aktivierten Zusatz-

= \Wageergebnis ablesen

funktionen.
Anzeigereihen- | Anzeige Anzeige auf der
folge Waage
1 Nettogewichtswert (Einheit A) Net
2 Bruttogewichtswert (Einheit A) B/G
3 Nettogewichtswert (Einheit B) Net
4 Gesamtgewicht (Einheit A) >

TPWS-BA-d-2610
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9.6 Numerische Eingabe

Toleranzgrenzen, Referenzgewichtswerte, Koeffizienten, Temperaturwerte, spezifi-
sche Dichte und die Waagen-Identifikationsnummer lassen sich manuell an der Waage
eingeben.

e Ob die Eingabe eines Punktes bei Gewichtswerten zulassig ist, hangt
von der Ablesbarkeit der Waage ab
@ Beispiel: Ablesbarkeit (d) = 0,1 g 2 Zulassige Eingabe: Eine Dezimal-
1 stelle; Unzulassige Eingabe: Mehr als eine Dezimalstelle - Waage run-
det auf oder ab

o Die Waage kann maximal sechs Zeichen anzeigen

Taste Funktion
PRINT Eingabe abbrechen
SET Eingabe speichern und beenden
F Nachstes Zeichen eingeben
TARE . .
50€ Zeichen um 1 erhohen

Zeichen um 1 erhdhen

Zeichen um 1 verringern

Nachstes Zeichen eingeben

Letztes Zeichen auswahlen / I6schen
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10 Stiickzahlen

Die Applikation Stlickzahlen ermdoglicht lhnen, mehrere auf die Wageplatte gelegte
Teile zu zahlen.

Bevor die Waage Teile zahlen kann, muss sie das durchschnittliche Stlickgewicht, die
so genannte Referenz kennen. Dazu muss eine bestimmte Anzahl der zu zahlenden
Teile aufgelegt werden. Die Waage ermittelt das Gesamtgewicht und teilt es durch die
Anzahl der Teile, die so genannte Referenzstuckzahl. Auf Basis des berechneten
durchschnittlichen Stickgewichts wird anschlie3end die Zahlung durchgefihrt.

Hier gilt: Je hoher die Referenzstiickzahl, desto groRer die Zahlgenauigkeit.

e Mit der [PRINT]-Taste, kann die Einstellung der Stlickzahl abge-
brochen werden

@ o Falls Sie einen Wagebehalter verwenden, sollte vor der Einstellung
1 der Referenzstickzahl tariert werden (s. Kapitel 9.3)

e Das akustische Signal ertdont nur, wenn dieses aktiviert wurde (Ein-
stellungen siehe Kap. 17.3)

ICCL T = Wageapplikation <1. SEt 2> auswahlen (Auswahl s.
(O e |y g Kapitel 9.4)
E! = Auf der Anzeige erscheint <Pcs>
\ J

I? = [F]-Taste fur ca. 2 Sekunden gedruckt halten

{ il ul ] = Anzeige wechselt zu <U. SEt>
I = [F]-Taste loslassen

= Die Referenzstiickzahl wird angezeigt und blinkt (in
diesem Beispiel: <on 10>)

= Mit den Tasten [1] und [{] (oder [TARE/ZERO]-
Taste) die gewlnschte Referenzstlckzahl auswah-
len

] on 5 | 5 Stlck

on 10 | 10 Stlick

on 30 | 30 Stilick

on 100 | 100 Stlick
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Q = Anzahl der Teile geméaR der eingegebenen Referenz-
stiickzahl auf die Wageplatte oder in den Wagebe-
halter legen

@ = [F]-Taste dricken, um Gewichtswert der Referenz-

stickzahl zu speichern

Simple SCS (optional; [F]-Taste dricken, um in den
messmodus zu gelangen):

= Referenzstickzahl auf der Anzeige beginnt zu blin-
ken

= Weitere Referenzsticke auflegen (Stlckzahl darf
— maximal dreimal so grol} sein, wie die anfangs ge-

. wahlte Referenzstlckzahl - Beispiel: Gewahlt = 10
L ] Stlicke, Zusatzliche Referenzsticke = 30 Sticke
oder weniger)

C3

= Stabilitdtsanzeige erscheint und akustisches Signal
ertont (wenn aktiviert, siehe Kap. 17.3.1), wenn Ge-
wichtswert der Referenzstlicke gespeichert wurde

= [F]-Taste dricken, um Wiegen der Referenzstlck-
zahl zu beenden

-

F i I_IL = Akustisches Signal ertont und <End.> wird angezeigt
\ — —_— J
[+] LRI ) I
;5 = Anzeige wechelt in den Stuckzahlmodus
. J/

-

II D II
% = Weiteres Wagegut auf die Wageplatte oder in den
f L1} Wagebehalter legen

=S

] = Stickzahl ablesen

0
N

Wenn die Waage <Add>, <Sub> oder <L-Err> anzeigt:

e <Add>: Anzahl der zusatzlichen Proben ist zu klein. Figen Sie mehr
Proben hinzu.

®
1 e <Sub>: Anzahl der zusatzlichen Proben ist zu grof3. Verringern Sie die
Probe.

e <L-Err>: Durchschnittliches Stuckgewicht ist kleiner als das kleinste
Stuckgewicht
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Weitere Anzeigen:
Durch Drucken der [F]-Taste lasst sich die Anzeige auf der Waage umschalten. Die

Anzeige ist abhangig von der aktiven Wageapplikation und den aktivierten Zusatz-
funktionen.

Anzeigereihen- | Anzeige Anzeige auf der
folge Waage
1 Stuckzahl (Pcs) Net
2 Gesamtstickzahl (Pcs) >
Durchschnittliches Stiickgewicht (Ein-
3 ) Pcs
heit A)
4 Nettogewichtswert (Einheit A) Net
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11 Prozentwagen

Die Applikation Prozentwagen ermdoglicht Ihnen die Prifung des Gewichts einer
Probe in Prozent, bezogen auf ein Referenzgewicht.

¢ Falls Sie einen Wagebehalter verwenden, sollte vor der Einstellung der
Referenzstickzahl tariert werden (s. Kapitel 9.3)

e Die Ablesbarkeit der Waage passt sich automatisch an das Referenz-

() gewicht an:
1 Ablesbarkeit in % Gewichtsbereich des Referenzgewichts
1 Mindestlast <= Referenzgewicht < Mindestlast x 10
0.1 Mindestlast x 10 <= Referenzgewicht < Mindestlast x 100

0.01 Mindestlast x 100 <= Referenzgewicht

Modell Mindestlast beim Prozentwagen
PWS 800-2 19

PWS 3000-1 und 10

PWS 8000-1 9

Die Erfassung des Referenzgewichts kann auf zwei Arten erfolgen:
¢ |stwert-Einstellmethode: Wiegen des Referenzgewichts

¢ Numerische Eingabe des Referenzgewichts

o - = Wagemodus <1. SEt 3> auswahlen (Auswahl s. Ka-
()
| ISEE 3 7 e
QO —0~- [ I I I
[ [‘l ] = Auf der Anzeige erscheint <%>

¥

= [F]-Taste fur ca. 2 Sekunden gedrickt halten

] = Anzeige wechselt zu <P. SEt>
= [F]-Taste loslassen

{ 'mIn ] = Das zuletzt eingestellte Referenzgewicht wird ange-
M zeigt und blinkt
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Istwert-Einstellmethode:

| > |
L = = Referenzgewicht auf die Wageplatte oder in den Wa-
‘ gebehalter legen
= [F]-Taste drucken
K"":::}
e —
‘ = Referenzgewicht entfernen
Q = Proben auf die Wageplatte oder in den Wagebehalter
|L | legen und Prozentwert ablesen

O v

Numerische Eingabe des Referenzgewichts:
TARE

=< = [TARE/ZERO]-Taste driicken

{ 1 ] = <0 g> wird angezeigt und blinkt

,:,E ] = Referenzgewicht eingeben (Numerische Eingabe:
g siehe Kap. 0)

= Wagegut auf die Wageplatte legen

|L | = Anteil in Prozent bezogen auf das Referenzgewicht
wird angezeigt
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Weitere Anzeigen:
Durch Dricken der [F]-Taste lasst sich die Anzeige auf der Waage umschalten. Die

Anzeige ist abhangig von der aktiven Wageapplikation und den aktivierten Zusatzfunk-
tionen.

Anzeigereihen- | Anzeige Anzeige auf der
folge Waage

1 Prozentwert (%) Net

2 Gesamtprozent (%) 2

3 Nettogewichtswert (Einheit A) Net
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12 Koeffizientenmultiplikation

Die Applikation Koeffizientenmultiplikation ermdglicht Ihnen die Multiplikation des
Gewichts einer Probe mit einem vorher eingestellten Wert. Das Ergebnis wird auf dem
Display angezeigt.

1 Die Ablesbarkeit der Waage ist abhangig vom eingegebenen Koeffizienten

= Wagemodus <1.SEt 4> auswahlen (Auswahl s. Kapi-
tel 9.4)

= Auf der Anzeige erscheint <#>

= [F]-Taste fur ca. 2 Sekunden gedrickt halten

Anzeige wechselt zu <C. SEt>
[F]-Taste loslassen

438

= Der zuletzt eingestellte Koeffizient wird angezeigt
und blinkt

= [TARE/ZERO]-Taste driicken

[ 0 "] = Koeffizienten eingeben (Numerische Eingabe: siehe
l._’ Kap. 0)

-

w

o i
¢

[SET]-Taste dricken, um Koeffizienten zu speichern

= Probe auf die Wageplatte legen

« 0
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{c’ Y T "] = Gewichtswert wird mit dem Koeffizienten multipliziert
C. 1 und Ergebnis auf der Anzeige dargestellt

Weitere Anzeigen:
Durch Dricken der [F]-Taste lasst sich die Anzeige auf der Waage umschalten.

Aulerdem kénnen je nach Wageapplikation verschiedene Zusatzfunktionen aktiviert
werden.

Anzeigereihen- | Anzeige Anzeige auf der
folge Waage

1 Multiplizierter Wert (#) Net

2 Gesamtwert (#) >

3 Nettogewichtswert (Einheit A) Net

31 TPWS-BA-d-2610



13 Dichtebestimmung

Bei der Dichtebestimmung von Festkdrpern wird der Festkdrper zuerst in Luft und an-
schlieRend in einer Hilfsflissigkeit gewogen, deren Dichte bekannt ist. Aus der Ge-
wichtsdifferenz resultiert der Auftrieb, aus dem die Software die Dichte berechnet.
Als Hilfsflussigkeit finden meist destilliertes Wasser oder Ethanol Verwendung, Dich-
tetabellen s. Kap. 13.1.

Zur Dichtebestimmung sind die folgenden Schritte notwendig:

1.

N R b

Messausrustung vorbereiten

Wageapplikation zur Dichtebestimmung auswahlen
Medium auswahlen

Wassertemperatur oder spezifische Dichte einstellen
Probe per Unterflurwagung wiegen

Korrektur von Restfehlern aufgrund des Tauchkorbs
Probe messen

°
1

e Der Haken fur Unterflurwagung ist als optionales Zubehér erhaltlich
e Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage:

www.kern-sohn.com

i genboden unbedingt wieder verschlossen werden (Staubschutz)
[ ]

e Nach Beendigung der Unterflurwdgung muss die Offnung am Waa-

Wahrend der Unterflurwagung ist die Waage nicht IP65 geschuitzt

e Der Tauchkorb darf den Behalter nicht berihren

1. Messausriistung vorbereiten

Tauchkorb an der Vorrich-
tung zur Unterflurwagung

Behalter fir Wasser oder

EcYoYoNoXoXoAY

«— Stabiler Untergrund fur die
Waage

Tauchkorb

Flussigkeit

Wasser oder
Flussigkeit
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2. Wageapplikation zur Dichtebestimmung auswahlen

[ ICCL O ] = Wageapplikation <1. SEt 5> auswahlen (Auswahl s.
[ ]y g Kapitel 9.4)

4

3. Medium auswahlen

= Zu <11. Md.> navigieren und Medium auswahlen
] (Navigation im Menu: siehe Kap. 8.2)

T\
pa—
-
L

0 | Wasser

1 | Kein Wasser (Anderes Medium)

4

= [SET]-Taste driicken, um Einstellungen zu speichern

m
L JT o

4. Wassertemperatur oder spezifische Dichte einstellen

E’ ] = Auf der Anzeige erscheint <d>

—
Vo

() e Die Wassertemperatur muss zwischen 0 °C und 99.9 °C liegen
1 ¢ Die spezifische Dichte muss zwischen 0.0001 und 9.999 liegen

= [TARE/ZERO]-Taste gedrickt halten

Bei der Auswahl von 0 (Wasser):

[ Tedm| } = Anzeige wechselt zu <d t> und blinkt
[ = [TARE/ZERO]-Taste loslassen
== = [TARE/ZERO]-Taste driicken, um die Wassertempe-

ratur einzustellen

' ] = Wassertemperatur eingeben (Numerische Eingabe:
b siehe Kap. 0)
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-

w

o b

= [SET]-Taste drlcken, um Eingabe zu speichern

Bei der Auswahl von 1 (Kein Wasser):

(-
3
_
a1

C
Iy

J = Anzeige wechselt zu <d> und blinkt
¢ = [TARE/ZERO]-Taste loslassen

s = [TARE/ZERO]-Taste driicken, um die spezifische
Dichte einzustellen

[ T J = Spezifische Dichte eingeben (Numerische Eingabe:
L= siehe Kap. 0)
= [SET]-Taste dricken, um Eingabe zu speichern

5. Probe per Unterflurwaqung wiegen

= Leeren Tauchkorb an den Haken fur Unterflurwagung
befestigen
E\

= [TARE/ZERO]-Taste dricken, um die Waage zu ta-
rieren

(T — = Probe in den Tauchkorb legen

(In diesem Schritt ist es auch moglich, die Probe auf
die Wageplatte zu legen)

©
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SET = [SET]-Taste driucken, wenn stabiler Gewichtswert
b angezeigt wird

{O - —, — '] ] = \Waage speichert Gewichtswert und zeigt <€ > an
[ LT,

= Behalter mit Wasser oder anderer Flussigkeit unter
der Waage platzieren

= Leeren Tauchkorb in das Wasser oder die Flussig-
keit eintauchen

— = [TARE/ZERO]-Taste driicken, um die Waage zu ta-
rieren und Restfehler des Wagebehalters zu behe-
ben

U

Probe in den Tauchkorb legen

= Tauchkorb mit aufgelegter Probe vollstandig in das
, Wasser oder die Flussigkeit eintauchen

= [SET]-Taste drlcken, wenn stabiler Gewichtswert
angezeigt wird

= Ergebnis fur die spezifische Dichte ablesen
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°
1

Durch Dricken der [SET]-Taste kdnnen Sie zur Anzeige des Gewichts-
werts zurlckkehren. Eine erneute Ruckkehr zur Anzeige der Dichte ist je-
doch nicht mdglich. Hierfur missen Sie die Messung erneut durchflhren.

13.1 Dichtetabelle fiir Fliissigkeiten

Temperatur | Dichte p [g/cm?]

[°C] Wasser Ethanol Methanol
10 0.9997 0.7978 0.8009
11 0.9996 0.7969 0.8000
12 0.9995 0.7961 0.7991
13 0.9994 0.7953 0.7982
14 0.9993 0.7944 0.7972
15 0.9991 0.7935 0.7963
16 0.9990 0.7927 0.7954
17 0.9988 0.7918 0.7945
18 0.9986 0.7909 0.7935
19 0.9984 0.7901 0.7926
20 0.9982 0.7893 0.7917
21 0.9980 0.7884 0.7907
22 0.9978 0.7876 0.7898
23 0.9976 0.7867 0.7880
24 0.9973 0.7859 0.7870
25 0.9971 0.7851 0.7870
26 0.9968 0.7842 0.7861
27 0.9965 0.7833 0.7852
28 0.9963 0.7824 0.7842
29 0.9960 0.7816 0.7833
30 0.9957 0.7808 0.7824
31 0.9954 0.7800 0.7814
32 0.9951 0.7791 0.7805
33 0.9947 0.7783 0.7796
34 0.9944 0.7774 0.7786
35 0.9941 0.7766 0.7777
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13.2 Datenausgabe der spezifischen Dichte an einen Drucker

o Weitere Einstellungen kdonnen erst vorgenommen werden, wenn die
® Wageapplikation Dichtebestimmung aktiviert wurde (siehe Kap. 13)
1 e Fur diese Funktionen bendtigen Sie einen kompatiblen Drucker. Infor-
mationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage:
www.kern-sohn.com

Auswahl der auszugebenden Daten:

= Im MenU zu <12.do.> navigieren und Einstellung
] auswahlen (Navigation im Menu: siehe Kap. 8.2)

0 | Nur gemessene Dichte und Gewichtswert ausgeben

[ i2do O

1 Alle Daten ausgeben (Gemessene Dichte, Gewichtswert,
Aktuelle Wassertemperatur / Spezifische Dichte)

Automatische Ausgabe aktivieren / deaktivieren:

= Im Menu zu <13.A0.> navigieren und Einstellung
auswahlen (Navigation im Menu: siehe Kap. 8.2)

N

1

Automatische Ausgabe deaktiviert

Automatische Ausgabe aktiviert
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14 Tierwagen

Die Applikation Tierwagen ermdoglicht Ihnnen die Messung von Tieren oder Proben, die
sich wahrend der Messung bewegen. Wenn die Gewichtsschwankungen innerhalb ei-
nes eingestellten Gewichtsbereichs liegen, wird der Gewichtswert ,eingefroren“ und
auf dem Display angezeigt.

o Falls Sie einen Wagebehalter verwenden, sollte vor dem Wiegen
tariert werden (s. Kapitel 9.3)

e Wenn sich das Tier zu stark bewegt, kann der Gewichtswert még-
licherweise nicht ,eingefroren“ werden

o
1 e Fur diese Funktion ist nur die Wageeinheit Gramm verfugbar

e Da der Stabilitatserkennungsbereich in dieser Funktion breiter ist,
konnen die Wageergebnisse im Vergleich zu den realen Gewichts-
werten mit Fehlern behaftet sein

] = Wageapplikation <1. SEt 6> auswahlen (Auswahl s.
Kapitel 9.4)

LM
i
A

uy

= Auf der Anzeige erscheint <&=>
= [SET]-Taste dricken, um die Reaktion der Waage

o — einzustellen
11
{ [ ] P (oben) langsame Reaktion (Tier bewegt sich viel)
» (mitte) mittlere Reaktion (Tier bewegt sich mittelmagig)
P (unten) schnelle Reaktion (Tier bewegt sich gar nicht / kaum)
= Tier auf der Wageplatte platzieren
=
R = » = Wenn die Gewichtschwankung in den Gewichtsbe-
jl Ll'l_' I reich passt, wird der Gewichtswert ,eingefroren” und
—_— f— g

Waage zeigt <h> an

14.1 Weitere Einstellungen

@ Weitere Einstellungen kénnen erst vorgenommen werden, wenn die Wa-
1 geapplikation Tierwagen aktiviert wurde (siehe Kap. 14)
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14.1.1 Auto-Tara

Wenn Auto-Tara aktiviert wurde, wird automatisch ein Tarabereich festgelegt, nach-
dem das Tier von der Wageplatte entfernt wurde und die Gewichtsschwankungen in-
nerhalb eines festgelegten Bereichs liegen.

Wenn Auto-Tara deaktiviert wurde, wird der Wert so lange ,eingefroren® bis die
[TARE/ZERO]-Taste gedruckt wird.

= Im Menu zu <14. At.> navigieren und Einstellung
] auswahlen (Navigation im Menu: siehe Kap. 8.2)

L
o
=

0 | Deaktiviert

1 | Aktiviert

14.1.2 Datenausgabe

= Im Menu zu <15. Ho.> navigieren und Einstellung
auswahlen (Navigation im MenU: siehe Kap. 8.2)

[ EEHI_I ﬂ ] 0 | Deaktiviert

Faa? ¢ S

Aktiviert (Einmalige automatische Ausgabe bei ,eingefrore-
nem* Wert)

14.1.3 Gewichtsbereich einstellen

Durch die Anderung der Ablesbarkeit (d) kann auch der Stabilitatserken-
nungsbereich durch eine kombinierte Verwendung von <16.Wd> gean-
1 dert werden.

= Im MenlU zu <16. Wd.> navigieren und Einstellung
auswahlen (Navigation im MenU: siehe Kap. 8.2)

[ (=) :l] 11 20d
R

2 | 50d

3 | 100d

14.1.4 Reaktion der Waage einstellen
Die Reaktion der Waage kann alternativ auch im Menu eingestellt werden.

= Im Menu zu <17. SP.> navigieren und Einstellung
auswahlen (Navigation im Menu: siehe Kap. 8.2)

1 | schnelle Reaktion (Tier bewegt sich gar nicht / kaum)

—\
~
I
0
mu

~—

2 | mittlere Reaktion (Tier bewegt sich mittelmaRig)

3 | langsame Reaktion (Tier bewegt sich viel)
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15 Wagen mit Toleranzbereich

Das Einstellen eines Toleranzbereichs ermoglicht Ihnen die schnelle Kontrolle, ob ein
Gewichtswert innerhalb bestimmter Grenzen liegt.

Sie kénnen hierbei entweder einen einzigen Toleranzwert (Minimalwert als untere
Grenze) oder einen Toleranzbereich (Minimal- und Maximalwert als untere und obere
Grenze) festlegen.

e Das Wagen mit Toleranzbereich ist verfugbar fur folgende Applikatio-
® nen: Wagen, Prozentwagen, Stlckzahlen und Koeffizientenmultiplika-

1 tion.

e Standardmalig ist <2. SEL 0> eingestellt (Funktion deaktiviert)

Die Beurteilung von Gewichtswerten kann beim Wagen mit Toleranzbereich auf zwei
Arten erfolgen:

e Beurteilung der Absolutwerte
o Die Beurteilung erfolgt anhand der Angabe des zulassigen Maximal- und
/ oder Minimalwertes

e Beurteilung mit Differenzwerten
o Die Beurteilung erfolgt anhand der Angabe eines Referenzwertes und
der zulassigen Differenzwerte

Beispiel:

Eine Probe darf minimal 900.0 g und maximal 1200.0 g wiegen. In der untenstehenden
Tabelle ist aufgefuhrt, welche Werte bei den jeweiligen Unterscheidungsmethoden an-
gegeben werden mussen.

Unterschei- Untere Toleranz- Obere Toleranz-
Referenzwert

dungsmethode grenze grenze

Absolutwerte 900.0g 1200.0 g

Differenzwerte 1000.0 g -100.0g 200.0g

Um das Wagen im Toleranzbereich zu nutzen, sind folgende Schritte notwendig:
Funktion auswahlen (s. Kapitel 15.1)

Unterscheidungsbedingung einstellen (s. Kapitel 15.2)
Unterscheidungsbereich einstellen (s. Kapitel 15.3)

Anzahl der Toleranzgrenzen einstellen (s. Kapitel 15.4)
Unterscheidungsmethode einstellen (s. Kapitel 15.5)

Akustisches Signal aktivieren / deaktivieren (s. Kapitel 15.6)
Toleranzwerte einstellen (s. Kapitel 15.7)

©@ No ok~ oeobd-=

Anzeige der Ergebnisdarstellung einstellen (s. Kapitel 15.8)
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15.1 Auswahl der Funktion Wagen mit Toleranzbereich

= Im Menu zu <2. SEL 2> auswahlen (Navigation im

[ - ) - ] Mendi: siehe Kap. 8.2)

| I g SR Wenn gleichzeitig die Summier-Funktion verwendet
werden soll <2. SEL 3> auswahlen

15.2 Unterscheidungsbedingung einstellen

Die Unterscheidungsbedingung legt fest, ob die Beurteilung von Gewichtswerten nur
bei stabilen Wagewerten erfolgt oder standig (bei schwankenden / nicht stabilen Wa-
gewerten). Die standige Beurteilung der Wagewerte ermdglicht lhnen, bei dynami-
schen Wageprozessen (z.B. beim Befillen eines Behalters) in Echtzeit auf der Anzeige
zu verfolgen, ob |hr Wagegut innerhalb der Toleranzgrenzen liegt.

= Im Menl zu <21. Co.> navigieren und Unterschei-
dungsbedingung auswahlen (Navigation im Mendu:

[ - ' ] siehe Kap. 8.2)

1 | Immer

2 | Nur bei stabilem Wagewert

15.3 Unterscheidungsbereich einstellen

Der Unterscheidungsbereich legt fest, ab welchem Gewichtswert die Waage anfangt,
diesen Wert zu beurteilen. Wird der gesamte Bereich eingestellt, beginnt die Waage
bei 0 g. Bei der Einstellung von 5d erfolgt die Beurteilung fur die Wagesysteme gemaf
der nachfolgenden Tabelle:

Modell Minimales Gewicht zur Beurteilung
PWS 3000-1, PWS 8000-1 0,59
PWS 800-2 0,059

= Im Menu zu <22. Li.> navigieren und Unterschei-
] dungsbereich auswahlen (Navigation im Menu: siehe

Kap. 8.2)
0
1

1 1) [
Y T N (
+5 d oder mehr

Gesamter Bereich

15.4 Anzahl der Toleranzgrenzen einstellen

= Im Menu zu <23. Pi.> navigieren und die Anzahl der
] Toleranzgrenzen auswahlen (Navigation im Menu:

siehe Kap. 8.2)
1
2

Nur untere Toleranzgrenze

Obere und untere Toleranzgrenze
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15.5 Unterscheidungsmethode einstellen

= Im Menl zu <24. tP.> navigieren und die Unterschei-
dungsmethode auswahlen (Navigation im Mendu:
] siehe Kap. 8.2)

Beurteilung der Absolutwerte (Einstellung der Ab-
solutwerte: siehe Kap. 15.7.1)

—I—
.

1

.
(N
L
I

Beurteilung mit Differenzwerten (Einstellung der
Differenzwerte: siehe Kap. 15.7.2)

15.6 Akustisches Signal einstellen

= Im Menl zu <25. b. 1>, <26. b. 2> oder <27. b. 3>
navigieren (Navigation im Menu: siehe Kap. 8.2)

25. b. 1 | Buzzer fir Unterschreiten der unteren Toleranzgrenze

26. b. 2 Buzzer fiir den Fall, dass Wageergebnis im Toleranz-

[ =) (T ] bereich liegt
- 27.b. 3 | Buzzer fir Uberschreiten der oberen Toleranzgrenze

= Gewunschte Einstellung auswahlen
0
1

Akustisches Signal deaktiviert
Akustisches Signal aktiviert

15.7 Einstellen der Toleranzwerte

e Toleranzwerte kdnnen nur gespeichert werden, wenn sich die Waage
in der Anzeige des Messmodus befindet

e Fuhren Sie vor dem Speichern von Toleranzwerten eine Nullstellung
(siehe Kap. 9.2) oder Tarierung (siehe Kap. 9.3) der Waage durch

e Wenn die Tolerenzgrenzen nicht ihrer Grolienordnung nach aufgeteilt
sind (z.B. untere Toleranzgrenze ist grof3er als obere Toleranzgrenze),
leuchten links auf dem Display drei Peile auf:

o

O
qu—roc— 'S I I

—
A
—
-—

1)

A (L,

-
A
~
N

i

Geben Sie in diesem Fall die Toleranzgrenzen erneut ein

15.7.1 Absolutwerte
Istwert-Einstellmethode:

= Wenn sich die Waage im Messmodus befindet,
b [SET]-Taste fur ca. 2 Sekunden gedruckt halten
[ ) - ] = Wenn <L. SEt> angezeigt wird, [SET]-Taste loslas-
I g sen

4
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= Letzter gespeicherte Wert fur die untere Toleranz-
[ ZIEI ] grenze wird angezeigt und blinkt (in diesem Bei-
aM L. 4 . . .
spiel: Gewichtswert)

| 0 | = Referenzprobe fur die untere Toleranzgrenze auf
L die Wageplatte legen
b = [F]-Taste dricken, um Referenzwert zu speichern
{ Tale ] = Wert der Referenzprobe wird kurz angezeigt (in die-
<u (A sem Beispiel: Gewichtswert)

] Falls die Anzahl der Toleranzgrenzen 2 betragt:
= Auf dem Display wird <H. SEt> angezeigt

,:', ( ] = Letzter gespeicherte Wert flr die obere Toleranz-
grenze wird angezeigt und blinkt

|
|
o = Referenzprobe fir die obere Toleranzgrenze auf die
L . Wageplatte legen
F
E = [F]-Taste drucken, um Referenzwert zu speichern
‘ - = Wert der Referenzprobe wird kurz angezeigt (in die-
" ,:' _”—;' . sem Beispiel: Gewichtswert)
K’Q Wiegen der Proben:
|L | = Referenzprobe entfernen
Q ) o
| | = Wagegut auf die Wageplatte legen
L -
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o] [ O T 'Y
LT

Numerische Eingabe:

b

L E'.Eg/

(&
=
——
—
~
——
=]
N—

3
’
3

TPWS-BA-d-2610

Beurteilung des Werts wird auf der Anzeige darge-
stellt

Wenn sich die Waage im Messmodus befindet,
[SET]-Taste fur ca. 2 Sekunden gedrtickt halten

Wenn <L. SEt> angezeigt wird, [SET]-Taste loslas-
sen

Letzter gespeicherte Wert fur die untere Toleranz-
grenze wird angezeigt und blinkt

[TARE/ZERO]-Taste driicken

<0> wird angezeigt und blinkt

Untere Toleranzgrenze eingeben (Numerische Ein-
gabe: siehe Kap. 0)

[SET]-Taste driicken, um die Eingabe zu speichern

Falls die Anzahl der Toleranzgrenzen 2 betragt:
= Auf dem Display wird <H. SEt> angezeigt

= Letzter gespeicherte Wert fur die obere Toleranz-

grenze wird angezeigt und blinkt
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TARE

—o= = [TARE/ZERO]-Taste drlcken

{' ' ] = <0> wird angezeigt und blinkt

M I—’ g

[ 3 —“_’ ] = Obere Toleranzgrenze eingeben (Numerische Ein-
" g gabe: siehe Kap. 0)

SET = [SET]-Taste dricken, um die Eingabe zu speichern

Wiegen der Proben:
| = Wagegut auf die Wageplatte legen

( A \
o]

] = Beurteilung des Werts wird auf der Anzeige darge-

ll. '—‘l g stellt
15.7.2 Differenzwerte
Istwert-Einstellmethode:
= Wenn sich die Waage im Messmodus befindet,
b [SET]-Taste flir ca. 2 Sekunden gedrtickt halten
— ) = Wenn <r. SEt> angezeigt wird, [SET]-Taste loslas-
e ) g sen
[‘ (1 ] = Letzter gespeicherte Referenzwert wird angezeigt
. [ und blinkt
| S | = Referenzprobe (Sollgewicht) auf die Wageplatte le-
C 1 gen
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F
E = [F]-Taste drucken, um Referenzwert zu speichern

{‘ l“—l' l_‘l ] = Wert der Referenzprobe wird kurz angezeigt
M . g
[ ) |y ] = <L. SEt> wird angezeigt
I g
[ — ] = Letzte Differenz zur Referenzprobe wird angezeigt
<M - ':'E g und blinkt

| | = Referenzprobe fir die untere Toleranzgrenze auf die
Wageplatte legen

F
E = [F]-Taste driicken, um Referenzwert zu speichern

[ - l'l:l ’_l' ] = Differenz zur Referenzprobe wird kurz angezeigt
4M h - g

[ ] Falls die Anzahl der Toleranzgrenzen 2 betragt:
L
H I:I E — = Auf dem Display wird <H. SEt> angezeigt
: T = = Letzte Differenz zur Referenzprobe wird angezeigt
. CH4YG, und blinkt
| o | = Referenzprobe fur die obere Toleranzgrenze auf die
- = Wageplatte legen
b = [F]-Taste dricken, um Referenzwert zu speichern
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I'E' ] = Differenz zur Referenzprobe wird kurz angezeigt
. g

Ll'
e Wiegen der Proben:
= Referenprobe entfernen

| = Wagegut auf die Wageplatte legen

] = Beurteilung des Werts wird auf der Anzeige darge-
stellt

a0
o
1
=

= Wenn sich die Waage im Messmodus befindet,
b [SET]-Taste flr ca. 2 Sekunden gedrtickt halten

= Wenn <r. SEt> angezeigt wird, [SET]-Taste loslas-

_ roEE sen

. (0 = Letzter gespeicherte Referenzwert wird angezeigt
L m Ry und blinkt
== = [TARE/ZERO]-Taste driicken

[‘ ™ ] = <0> wird angezeigt und blinkt
M u g

[ ] = Referenzwert (Sollgewicht) eingeben (Numerische
I Eingabe: siehe Kap. 0)

SET = [SET]-Taste dricken, um die Eingabe zu speichern
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[ ) El F =: ] = Auf dem Display wird <L. SEt> angezeigt

[ — ] = Letzte Differenz (untere Toleranzgrenze) zum Refe-
“m - ':l E g renzwert wird angezeigt und blinkt

TARE = [TARE/ZERO]-Taste drlicken

i
t

] = Differenz als untere Toleranzgrenze eingeben (Nu-
merische Eingabe: siehe Kap. 0)

=1
= [SET]-Taste dricken, um die Eingabe zu speichern

-\ ] Falls die Anzahl der Toleranzgrenzen 2 betragt:
= = Auf dem Display wird <H. SEt> angezeigt

[‘ ] = Letzte Differenz (obere Toleranzgrenze) zum Refe-
M 9 g renzwert wird angezeigt und blinkt

TARE = [TARE/ZERO]-Taste drlicken

}
t

] = Differenz als obere Toleranzgrenze eingeben (Nu-
g merische Eingabe: siehe Kap. 0)

SET = [SET]-Taste driicken, um die Eingabe zu speichern

@t | -
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0
c

4

Wiegen der Proben:
= Wagegut auf die Wageplatte legen

’_ll

—

3

{ o -
‘ |
|

= Beurteilung des Werts wird auf der Anzeige darge-
stellt

)

15.8 Einstellung der Anzeige zur Ergebnisdarstellung

Ob ein gemessener
Display durch einen

Beurteilung des Ge-
wichtswerts

Gewichtswert innerhalb bestimmter Grenzen liegt, wird auf dem
Pfeil auf der linken Seite angezeigt (s. untere Tabelle).

Eingestellte Toleranzbereiche

Nur Minimalwert Minimal- und Maximalwert

Obere Toleranzgrenze

Uberschritten +
Innerhalb des Tole- TOL TOL
ranzbereichs v v

Untere Toleranzgrenze
unterschritten

Die Beurteilung des
werden.

Gewichtswerts kann auch Uber die Bargraph-Anzeige dargestellt

1

malwerts

Die Bargraph-Anzeige kann nur bei Einstellung eines Minimal- und Maxi-

verwendet werden.

Beurteilung des Ge-
wichtswerts

Bargraph-Anzeige

Obere Toleranzgrenze

Uberschritten

Innerhalb des Tole-

ranzbereichs llllllllllll I h
Untere Toleranzgrenze I I I
unterschritten [ h

Anzeige fir Toleranzbereichswagen einstellen:

= Im MenU zu <2A.LG> navigieren und Einstellung

auswahlen (Navigation im Menu: siehe Kap. 8.2)
1 | Pfeile

49

2 | Bargraph-Anzeige
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16 Summieren

Die Applikation Summieren ermoglicht Ihnen das Wiegen verschiedener Proben und
das Aufsummieren der Gewichtswerte. Diese Funktion kann zum Beispiel fur das Wie-
gen einzelner Chargen verwendet werden, um den Gesamtbestand zu ermitteln.

e Das Summieren ist verfugbar fir folgende Applikationen: Wagen, Pro-
1 zentwagen, Stlckzahlen und Koeffizientenmultiplikation.

StandardmaRig ist <2. SEL 0> eingestellt (Funktion deaktiviert)

Das Summieren kann auf zwei Arten erfolgen:

e Aufsummieren von Einzelwagungen durch Austauschen der Probe auf der Wa-
geplatte: TOTAL-Adding (s. Kapitel 16.2.1)

e Aufsummieren von Einzelwagungen ohne Austauschen der Proben auf der Wa-
geplatte (Waage tariert nach dem Summieren automatisch): NET-Adding (s.
Kapitel 16.2.2)

16.1 Auswahl der Funktion Summieren

= Im Menu <2. SEL 1> auswahlen (Navigation im
[ SACC) ( ] Mendi: siehe Kap. 8.2)

[ g ) gy ( Wenn gleichzeitig die Toleranz-Funktion verwendet
werden soll <2. SEL 3> auswahlen

4
b = [F]-Taste drucken
4

= Auf dem Display wird <2C.Ad.> angezeigt

= Mit den Tasten [1] und [{] (oder [TARE/ZERO]-
Taste) die gewlinschte Referenzstlickzahl auswah-

len
- l:l _| ( _ . . .
) L | TOTAL-Adding: Aufsummieren von Einzelwagungen
durch Austauschen der Probe auf der Wageplatte

NET-Adding: Aufsummieren von Einzelwagungen
2 | ohne Austauschen der Proben auf der Wageplatte
(Waage tariert nach dem Summieren automatisch)

SET = [SET]-Taste driicken, um Einstellungen zu speichern
b und in den Messmodus zuruckzukehren
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16.2 Anwendung der Summier-Funktion

1 .

Die Fehlermeldung <t-Err> erscheint, wenn Sie die Proben nicht
korrekt aufgelegt haben (Mehr Informationen: siehe Kap. 22.1).

Uber die Stabilisierungswartezeit (siehe Kap. 17.5.2) kénnen Sie ein-
stellen, ob die Waage vor dem Summieren einen stabilen Gewichtswert

abwarten soll.

16.2.1 TOTAL-Adding

D
=1 .
=
\ oy )
'
,
3
s =
{ oyl -
3
—
- — =
[ .-u-.]
L,
'
| D | =
L —
16.2.2 NET-Adding
>
=1 .
=

51

Waage auf <2C.Ad. 1> einstellen (s. Kapitel 16)

Erste Probe auf die Wageplatte legen und warten,
bis auf der Anzeige ein Sternchen <*> zu sehen ist

[SET]-Taste driicken

Gewichtswert wird gespeichert

<Z> wird kurz zusammen mit der Gewichtssumme
angezeigt

Probe von der Wageplatte entfernen (Waage fuhrt
automatische Nullstellung durch)
Warten bis die Waage <0> anzeigt

Neue Probe auf die Wageplatte legen und Schritte
wiederholen

Waage auf <2C.Ad. 2> einstellen (s. Kapitel 16)

Erste Probe auf die Wageplatte legen und warten,
bis auf der Anzeige ein Sternchen <*> zu sehen ist
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2
= [SET]-Taste driucken
2

- = Gewichtswert wird gespeichert
[ ,:_”—,' g] = <> wird kurz zusammen mit der Gewichtssumme
angezeigt
- A = Warten bis die Waage <0> anzeigt
| = Weitere Probe auf die Wageplatte legen und Schritte
L | wiederholen

16.3 Anzeigen oder loschen der Gesamtsumme
Anzeigen der Gesamtsumme:

z = Wenn sich die Waage im Messmodus befindet, so oft
[ ,:”—,' ] [F]-Taste drlcken, bis auf dem Display <> ange-
— £ zeigt wird

Loschen der Gesamtsumme:

5 = Wenn sich die Waage im Messmodus befindet, so oft
[ |:“—l' ] [F]-Taste dricken, bis auf dem Display <X> ange-
— £ zeigt wird

= [TARE/ZERO]-Taste drucken
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17 Einstellungen zur Bedienung und Betriebsverhalten

Einstellungen an der Waage konnen uber das Menu durch Drucken der [F]-Taste vor-
genommen werden.

1 Navigation im Menu siehe Kapitel 8.2

17.1 Einstellen der Wageeinheiten

An der Waage konnen zwei Wageeinheiten (A und B) eingestellt werden. Wahrend
des Wagens kann die Anzeige zwischen diesen beiden Einheiten durch Drucken der
[F]-Taste gewechselt werden.

o = Einheit A kann fur alle Wageapplikationen verwendet werden
= Einheit B kann nur fir das einfache Wagen verwendet werden

= Im Menu zu <b1.u.A> oder <b3.ub> navigieren

<b1.u.A> | Einheit A einstellen

_ <b3.ub> | Einheit B einstellen

| I B [

Ll ) . ..
= Einstellung auswahlen
oder
_ ) 0 | Deaktiviert (Einstellung nur bei Einheit B verfiigbar)

boub

=== = / 1| g (Gramm)

2 | kg (Kilogramm)
4 | ct (Karat)

5 | Unze

6 | Pfund

7 | Feinunze

8 | Pfenniggewicht
9 | Grain

A | Hongkong-Tael
b | Singapur-Malaysia-Tael
C | Taiwan-Tael

d | Momme

E | Indische Tola
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17.2 Bargraph-Anzeige

Mithilfe der Bargraph-Anzeige zeigt die Waage an, wie stark die Wageplatte bezuglich
ihres Wagebereichs belastet ist.

= Im Menu zu <8. b.G.> navigieren und Anzeige-Ein-

_ _ stellung auswahlen
1 l_ll [
U Y A 0 | Deaktiviert

1 | Aktiviert

17.3 Akustisches Signal

Das akustische Signal erganzt die Anzeige der Waage und kann Sie bei lhrer Arbeit
unterstutzen.

An den Waagen kann eingestellt werden, dass in folgenden Fallen ein akustisches
Signal ertont:

e Stlickgewicht wurde aktualisiert in der Simple SCS-Funktion
e Gewichtswert wurde addiert

¢ Fehlermeldung erscheint

e Geringer Ladestand der Batterien (bei Waagen mit Batterien)

e Gewichtswert wurde beim Wagen im Toleranzbereich bewertet

17.3.1 Aktivieren / Deaktivieren des akustischen Signals

= Im Menu zu <M. b2.> navigieren und Einstellung
auswahlen

{ I-ll =_| I:I I:I ] 0 | Deaktiviert
—— Aktiviert (Akustisches Signal in oben genannten Fal-
len)

1

2 | Bei Tastendruck und in oben genannten Fallen

17.3.2 Einstellen der Tonhohe des akustischen Signals

= Akustisches Signal aktivieren (siehe Kap. 17.3.1)

auswahlen
1| Tief
2 | Mittel
3 | Hoch

] = Im Menu zu <M1. tn.> navigieren und Einstellung

17.4 Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung ermoglicht Ihnen eine bessere Ablesbarkeit der Anzeige.
Die Hintergrundbeleuchtung kann automatisch abgeschaltet werden, wenn die Waage
langer als drei Minuten nicht benutzt wird.
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¢ In folgenden Fallen erfolgt die Abschaltung der Hintergrundbeleuch-
tung nicht:
o o wenn das Menu der Waage geoffnet ist
1 o wenn giph Wagegut auf der Wageplatte befindet und der Wert
instabil ist

e Bei Benutzung der Waage wird die Hintergrundbeleuchtung automa-
tisch wieder eingeschaltet

17.4.1 Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung

= Im Menu zu <A. A.b.> navigieren und Reaktionsein-
_ stellung auswahlen
| I_} I
S A 0

1

Keine automatische Abschaltung

Automatische Abschaltung nach drei Minuten

17.4.2 Kontrolle der Hintergrundbeleuchtung
= Im Menu zu <o. b.L.> navigieren und Reaktionsein-
stellung auswahlen
0 | Deaktiviert
1 | Aktiviert

Aktiviert, wenn die Waage mit Netzsspannung betrieben wird

Deaktiviert, wenn die Waage mit Akkus betrieben wird

17.5 Stabilitatseinstellungen
Die Stabilitatseinstellungen beeinflussen die Bewertung von Gewichtsschwankungen
auf der Wageplatte und inwiefern der Gewichtswert als stabiler Wert angezeigt wird.

Hier gilt: Je groRer der eingestellte Wert, desto groBer konnen Gewichtsschwan-
kungen sein, damit der Gewichtwert als stabil angezeigt wird.

17.5.1 Empfindlichkeit
= Im Menu zu <4. Sd.> navigieren und Empfindlichkeit
auswahlen

J 1 | Sehr starke Empfindlichkeit

2 | Starkere Empfindlichkeit (Standard)
3 | Schwachere Empfindlichkeit (Standard)
4 | Sehr schwache Empfindlichkeit (Anti-Vibration)

17.5.2 Stabilisierungswartezeit
An der Waage lasst sich einstellen, dass diese den Gewichtswert auch dann anzeigt,
wenn der Gewichtswert nach der Nullstellung oder Tarierung noch nicht stabil ist.

= Im MenU zu <H. tA.> navigieren und Empfindlichkeit
] auswahlen
s

1 | Deaktiviert
2 | Aktiviert
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17.6 Reaktionseinstellungen
Uber die Reaktionseinstellungen kénnen Sie die Waage an die Umgebungsbedingun-
gen anpassen. Die Reaktionseinstellung beeinflusst die Stabilitdtsanzeige der Waage.

Hierbei gilt: Je hoher der eingestellte Wert, desto unempfindlicher reagiert die
Waage auf Umgebungseinfliisse (z.B. Wind oder Vibrationen) und zeigt eher ei-
nen stabilen Gewichtswert an.

= Im Menu zu <5. rE.> navigieren und Reaktionsein-
stellung auswahlen
0 | Sensitiv

1 | Sehr starke Empfindlichkeit
2 | Starke Empfindlichkeit

3 | Normal
4

5

N
L
7
L
L

|

Schwache Empfindlichkeit
Sehr schwache Empfindlichkeit (Anti-Vibration)

17.7 Zero-Tracking

Kleine Gewichtsschwankungen (z.B. durch Partikel auf der Wageplatte) kénnen durch
das Zero-Tracking automatisch tariert werden.

= Im Menu zu <3. A.0> navigieren und Einstellung aus-
} wahlen

0 | Deaktiviert
1 | Aktiviert

Ve
LI

Al

17.8 Automatische Abschaltfunktion

Wenn die automatische Abschaltfunktion aktiviert ist, schaltet die Waage automatisch
aus, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von 5 Minuten nicht mehr benutzt wird.

e Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die Waage mit Akkus
betrieben wird

] e Die automatische Abschaltung der Waage erfolgt nicht,
1 o wenn das Menl der Waage gedffnet ist

o wenn sich Wagegut auf der Wageplatte befindet und der Wert
instabil ist

= Im Menu zu <9. A.P.> navigieren und Einstellung
auswahlen

0
1

1L.Cl
.
O
7

Deaktiviert
Aktiviert
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18 Systemeinstellungen

Einstellungen an der Waage konnen uber das Menu durch Driucken der [F]-Taste vor-
genommen werden.

1 Navigation im Menu siehe Kapitel 8.2

18.1 Waagen-ldentifikationsnummer

Durch die Vergabe einer Waagen-Ildentifikationsnummer lasst sich Ihre Waage von
anderen Waagen unterscheiden. Die Waagen-ldentifikationsnummer wird mit dem
Justierprotokoll ausgegeben.

@ Far die Waagen-Ildentifikationsnummer kdnnen maximal 6 Zeichen verge-

1 ben werden

Einstellen der Waagen-ldentifikationsnummer:

+ - = [F]-Taste und [TARE/ZERO]-Taste gleichzeitig fir
‘6 ca. 2 Sekunden drucken

4

J = Wenn <Func 2> angezeigt wird, Tasten loslassen

iy

[ FUHE

-

J = Auf der Anzeige erscheint <1. Id 0>

o
-

-

( J = Einstellung 1 auswahlen

4
l%| = [F]-Taste drucken
| 2

Waagen-ldentifikationshummer eingeben:

N
f—.
L

[' I-IA } = Auf der Waage erscheint die Anzeige der Waagen-
_ _ _ _ _ Identifikationsnummer
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TARE

18.2 Ablesbarkeit

[TARE/ZERO]-Taste driicken

Die erste Eingabestelle blinkt

[TARE/ZERO]-Taste dricken, um Zeichen auszu-
wahlen (0-9, A-F, -, Leerzeichen)

Alternativ: Zur Zeichenauswahl konnen auch die
Richtungstasten ([1] und [{]) verwendet werden

[F]-Taste dricken, um nachstes Zeichen einzugeben

Alternativ: Zur Positionsauswahl der Zeichen kon-
nen auch die Richtungstasten ([>]und [«]) verwen-
det werden

Schritte wiederholen

[SET]-Taste dricken, um Eingabe zu speichern

Anzeige wechselt zu <2. in i. 0>

[SET]-Taste erneut dricken, um in den Messmodus
zuruckzukehren

Je groRer die Ablesbarkeit eingestellt wird, desto weniger wird die Skala durch aullere
Einflisse beeintrachtigt. Zudem stabilisiert sich der Skalenwert schneller.

o Die zulassige Ablesbarkeit unterscheidet sich je nach Wageeinheit
® (siehe Kap. 18.2.1 und 18.2.2).

1 e Fur Einheit A und Einheit B (Einstellung der Wageeinheit: siehe Kap.
17.1) kann die Ablesbarkeit einzeln eingestellt werden.
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= Im Menu zu <b2. dA> navigieren und Ablesbarkeit
] auswahlen

()
I
(N
-

b2. dA ’ Ablesbarkeit fir Einheit A

= Ablesbarkeit auswahlen (siehe Kap. 18.2.1 und

18.2.2)
18.2.1 Ablesbarkeiten fir PWS 800-2
Einstellung 1 2 3 4 5
Gramm 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2
Kilogramm 0,00001 0,00002 0,00005 0,0001 0,0002
Karat 0,05 0,1 0,2 0,5 1
Unze 0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01
Pfund 0,00005 0,0001 0,0002 0,0005 0,001
Feinunze 0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01
FETmERE 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2
Grain 0,2 0,5 1 2 5
TR E 0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01
z)r,\gngel:na 0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01
Taiwan-Tael 0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01
Momme 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1
Indische Tola 0,001 0,002 0,005 0,01 0,02

18.2.2 Ablesbarkeiten fiir PWS 3000-1 und PWS 8000-1

Einstellung 1 2 3 4 5

Gramm 0,1 0,2 0,5 1 2
Kilogramm 0,0001 0,0002 0,0005 0,001 0,002
Karat 0,5 1 2 5 10
Unze 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1
Pfund 0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01
Feinunze 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1
e 0,1 0,2 0,5 1 2
Grain 2 5 10 10 10
PR OnE 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1
Isa';‘sglsz“;e':"a 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1
Taiwan-Tael 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1
Momme 0,05 0,1 0,2 0,5 1
Indische Tola 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2
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18.3 Wiederherstellung des letzten Tarawertes

Die Waage bietet die Moglichkeit den letzten Tarawert, der vor dem Ausschalten der
Waage verwendet wurde, nach dem erneuten Einschalten wiederherzustellen. Wenn
diese Funktion aktiviert ist, muss z.B. im Falle eines Stromausfalls nicht erneut tariert
werden, wenn dasselbe Taragewicht verwendet wird.

Wird die Wageplatte Uber einen langeren Zeitraum dauerhaft belastet,
kann dies zu fehlerhaften Wageergebnissen fuhren

= Im Menu zu <L.tA.M.> navigieren und Einstellungen
] auswahlen

.
-
T
1
—_

0 | Deaktiviert

1 | Aktiviert

18.4 Werkseinstellungen wiederherstellen

Bei Wiederherstellung der Werkseinstellungen der Waage, werden alle Einstellungen
zuruckgesetzt.

+ [ = [F]-Taste und [TARE/ZERO]-Taste gleichzeitig fir
‘% ca. 2 Sekunden drucken

{ ,L Winl= E' } = Wenn <Func 2> angezeigt wird, Tasten loslassen

{ ll ' D ] = Auf der Anzeige erscheint <1. Id 0>
‘ = [F]-Taste drucken, um zu <2. ini.> zu navigieren
= Gewilnschte Einstellung auswahlen
1 0 | Abbrechen
s

1 | Wekseinstellungen wiederherstellen

(7]

T

-
4

[SET]-Taste drucken
b = Die Waage kehrt in den Messmodus zurtick
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19 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss je-
de Waage — gemal dem zugrunde liegenden physikalischen Wageprinzip — am Auf-
stellort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung abgestimmt werden (nur wenn
die Waage nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde).

Dieser Justiervorgang muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standort-
wechsel sowie bei Schwankungen der Umgebungstemperatur durchgefuhrt werden.
Um genaue Messwerte zu erhalten, empfiehlt es sich zudem, die Waage auch im Wa-
gebetrieb periodisch zu justieren.

e Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwarmzeit (s. Kap.
1) zur Stabilisierung ist erforderlich.

e Darauf achten, dass sich keine Gegenstande auf der Wageplatte be-
finden.

®
1 e Vibrationen und Luftstréme vermeiden.
e Justierung nur bei aufgelegter Standardwageplatte durchfihren.

e Bei Anschluss eines optionalen Druckers und aktivierter GLP-Funk-
tion erfolgt die Ausgabe des Justierprotokolls

19.1 Justierung

e Sie konnen den Justiervorgang abbrechen, wenn Sie wahrend der
Justierung eine Taste dricken (aul3er [F]-Taste)

o e Die Fehlermeldungen <1-Err> oder <2-Err> erscheinen, wenn Sie
1 nicht das korrekte Justiergewicht aufgelegt haben (Mehr Informatio-
nen: siehe Kap. 22.1)

e Die Einstellung von <7. CA. 0> deaktiviert die Justierfunktion

= Im Menu <7CA. 3> auswahlen (Navigation im Menu:
siehe Kap. 8.2)

1
-
(N

—

N
~

[SET]-Taste driicken

e skl
)

= [F]-Taste gedrickt halten, bis <CAL> auf der An-
] zeige erscheint

—
1

|
r

= [F]-Taste loslassen

= Nachricht <on 0> erscheint auf der Anzeige und be-
] ginnt zu blinken

= Waage fuhrt eine Nullstellung durch
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19.2 Justiertest
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Nach Abschluss der Nullstellung erscheint die Nach-
richt <on F.S.> auf der Anzeige

Justiergewicht mittig auf die Wageplatte stellen

Nachricht <on F.S.> erscheint auf der Anzeige und
beginnt zu blinken

Die Justierung startet

Wenn auf der Waage <End> angezeigt wird, ist die
Justierung abgeschlossen

Die Waage kehrt in den Messmodus zuruck
Wageplatte entlasten

Im Menu <7.CA. 4> auswahlen (Navigation im Menu:
siehe Kap. 8.2)

[SET]-Taste dricken
Die Waage kehrt in den Messmodus zurick

[F]-Taste fur ca. 2 Sekunden gedrickt halten

Anzeige wechselt zu <tESt>
[F]-Taste loslassen

<on 0> und <on F.S.> erscheinen nacheinander auf
der Anzeige
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Wenn die Waage <on F.S.> anzeigt, Justiergewicht
auf der Wageplatte platzieren

Der Justiertest startet automatisch

Auf der Anzeige wird zunachst <d IFF> und anschlie-
Rend der Differenzwert zwischen dem Justiergewicht
und dem realen Gewichtswert angezeigt

Beliebige Taste drucken, um in den Messmodus zu-
ruckzukehren
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20 Schnittstellen

Uber die Schnittstelle kann die Waage mit externen Peripheriegeraten kommunizieren.
Die Datenausgabe kann an einen Drucker, PC oder Kontrollanzeigen erfolgen. Umge-
kehrt kbnnen Steuerbefehle und Dateneingaben Uber die angeschlossenen Gerate
(z.B. PC, Tastatur, Barcodeleser) erfolgen.

20.1 RS232C-Schnittstelle zur Dateneingabe und -ausgabe

Die Waage ist standardmaRig mit einer RS232C-Schnittstelle fir den Anschluss ei-
nes Peripheriegerats (z.B. Drucker oder Computer) ausgestattet.

20.1.1 Technische Daten

Anschluss 9 pin d-Subminiaturbuchse
Baud-Rate 1200/2400/4800/9600/19200 wahlbar
Paritat Leer / Ungerade Zahl / Gerade Zahl
1 2 3 4 5
O O O O O
O O O O
6 7 8 9
Pinbelegung:
Pin Nr. Signal Input/Output Funktion
1 - - -
2 RXD Input Daten empfangen
3 TXD Output Daten ausgeben
4 DTR Output HIGH (wenn Wagge ein-
geschalten ist)
5 GND - Signal Ground
6 - - -
7 - - -
8 - - -
Externer Kontakteingang
9 EXT. TARE Input fur Tarasubtraktion

o

Die Tara-Subtraktion kann von einem externen Gerat ausgeftihrt werden,
indem ein Kontakt oder ein Transistorschalter zwischen Pin 9 (EXT.
TARE) und Pin 5 (GND) angeschlossen wird. Dabei ist eine Einschaltzeit
von mindestens 400 ms einzuhalten (Leerlaufspannung: 15 V, wenn die
Waage ausgeschaltet ist, Ableitstrom: 20 mA, wenn sie eingeschaltet ist).
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20.1.2 Schnittstellenkabel

Waage PC
9-polig 9-polig
2 3
3 2
5 5
Waage Drucker
9-polig 9-polig
2 3
3 2
5 5

20.2 Formate der Datenausgabe

20.2.1 Datenzusammensetzung (CSP)

o 6-stelliges Datenformat
Bestehend aus 14 Zeichen, einschlieBlich der Endzeichen (CR= 0DH, LF= 0AH)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
|P1|[D1[D2|D3|D4|D5|D6|D7|U1]U2[S1[S2][CR]LF]

o 7-stelliges Datenformat
Bestehend aus 15 Zeichen, einschliel3lich der Endzeichen (CR= 0DH, LF= 0AH)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
|P1|D1|D2|[D3|D4|D5|D6|D7 | D8] U1[U2]S1][S2]|CR]JLF]

o Erweitertes 7-stelliges Datenformat

Erweiterte Version des 7-stelligen Datenformates
Datenlange kann 7 bis 9 Bits betragen
Stop-Bit-Lange kann 1 bis 2 Bits betragen

Wenn Sie die Ausgabesprache auf Japanisch eingestellt haben, betragt die
Datenlange automatisch 8 Bits

O O O O

20.2.2 Datenbeschreibung

Vorzeichen:
P1 =1 Zeichen
P1 Code Bedeutung
+ 2BH Daten sind 0 oder positiv

- 2DH Daten sind negativ
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Numerische Daten:

D1-D7/D8 | Code Bedeutung
0-9 30H — 39H Zahlen 0 bis 9
2EH Dezimalpunkt (Position nicht fest)
Leerzeichen vor numerischen Daten
Wenn numerische Daten keine Dezimalstelle
Sp 20H enthalten, wird an der niedrigstwertigen Stelle

ein Leerzeichen und kein Dezimalpunkt aus-

gegeben

*Sp = Leerzeichen

Einheiten:

U1, U2 = 2 Zeichen: Zur Anzeige der Einheit der numerischen Daten

U1 U2 | Code (U1) Code (U2) | Bedeutung Symbol
Sp G 20H 47H Gramm g
K G |4BH 47H Kilogramm kg
C T |43H 54H Karat ct
0] C |4FH 5AH Unze oz
L B | 4CH 42H Pfund Ib
O T |4FH 54H Feinunze ozt
D W | 44H 57H Pfenniggewicht dwt
G | R |47H 52H Grain ey
T L 54H 4CH Hongkong-Tael tl
T | L |54H 4CH Singapur-Malaysia-Tael | 47 > ©©°°"
T | L |54H 4CH Taiwan-Tael (it rochts)
M O |4DH 4FH Momme mom
t o 74H 6FH Indische Tola to
P C |50H 43H Stlcke Pcs
Sp % 20H 25H Prozent %
Sp # 20H 23H Berechnungsergebnisse #
*Sp = Leerzeichen
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Ergebnisbewertung bei Wagen mit Toleranzbereich:

S1 =1 Zeichen

S1 | Code Bedeutung

L 4CH Untere Toleranzgrenze unterschritten (LOW)

G |47H Innerhalb des Toleranzbereichs (OK)

H 48H Obere Toleranzgrenze Uberschritten (HIGH)

T 54H Summe

U 55H Stlckgewicht

Sp | 20H Kein Bewertungsergebnis oder Datentyp angegeben
d 64H Brutto

*Sp = Leerzeichen

Status der Daten:

S2 =1 Zeichen
S2 | Code Bedeutung
S 53H Daten stabil
U 55H Daten nicht stabil
E 45H Datenfehler, alle Daten aul3er S2 unzuverlassig
Sp | 20H Kein spezieller Status

*Sp = Leerzeichen

20.3 Formate der Datenausgabe (CBM)

20.3.1 Datenzusammensetzung
Messergebnisse:

o 26-stelliges Datenformat
Bestehend aus 26 Zeichen, einschliel3lich der Endzeichen (CR= ODH, LF= 0AH)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1S1|Cc1|Sp|T1[T2][T1T3|T4| 15[ T6|D1|D2| D3| D4 |

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
D5 | D6 | D7 | D8 | D9 [D10|D11|D12] U1 [ U2 [ Sp | CR | LF |

*Sp = Leerzeichen
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Fehlermeldungen:

o 26-stelliges Datenformat
Bestehend aus 26 Zeichen, einschliel3lich der Endzeichen (CR= 0DH, LF= 0AH)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(1l *[splE[R[RJO[R[Sp[*[*]*]*

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
e e e[ ISp[CRILF]

*Sp = Leerzeichen

Andere Daten (Datum, Uhrzeit, ...):

¢ Den Nachrichten ,M1, M2, ... Mn* hangen die Endzeichen (CR= 0DH, LF= 0AH)
an
1 2 ... n ntl n+2
M1 [M2] ... [Mn|CR]|LF |

20.3.2 Datenbeschreibung
Status der Daten:

S1 =1 Zeichen
S1 | Code Bedeutung
Sp | 20H Daten stabil
* 2AH Daten nicht stabil

*Sp = Leerzeichen

Ergebnis des Toleranzbereichswagens:

C1 =1 Zeichen
C1 | Code Bedeutung
Sp | 20H Innerhalb des Toleranzbereichs (OK)
H 48H Obere Toleranzgrenze Uberschritten (HIGH)
L 4CH Untere Toleranzgrenze unterschritten (LOW)

*Sp = Leerzeichen
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Datentyp:
T1-T6=1-6 Zeichen

T T2 | T3 | T4 | T5 | T6 T o T3c °deT4 — T 7 | Bedeutung

Sp | Sp | Sp | Sp| Sp| Sp|20H | 20H | 20H | 20H | 20H | 20H | Nopodewiont <217
N | So|Sp| Sp| Sp| Sp |4EH | 20H | 20H | 20H | 20H | 20H g?i‘}%eg‘ﬂfit&jy‘
P | T |Sp|Sp| Sp| Sp|50H]|54H | 20H | 20H | 20H | 20H | PRE-TARE-Wert

T Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | 54H | 20H | 20H | 20H | 20H | 20H | Taragewichtswert
T | 0| T | A | L | Sp|54H|4FH |54H | 41H | 4CH | 20H | Summe

G Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | 47H | 20H | 20H | 20H | 20H | 20H | Bruttogewicht

U | N | I | T |Sp| Sp|55H|4EH |49H | 54H | 20H | 20H | Stiickgewicht

*Sp = Leerzeichen

Numerische Daten:
D1-D12: 1 —12 Zeichen

D1-D12 | Code Bedeutung
+ 2BH Null oder positive Werte
- 2DH Negative Werte
Zahlen 0 bis 9
0-9 30H - 39H . .
0 auch fur zero padding verwendet
2EH Dezimalpunkt
D1-D12 | Code Bedeutung
[ 5BH Nummer zwischen den Klammern “ [ “ und “]“ markiert die
] 5DH nicht eichrelevante Stelle

Leerzeichen fillen den oberen Teil der Daten

Ausgabe bis zur niedrigstwertigen Stelle, wenn kein Dezi-

Sp 20H malpunkt vorhanden ist

Unbenutzte hoherwertige Stelle

*Sp = Leerzeichen
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Einheiten:
U1, U2 = 2 Zeichen

U1 U2 | Code (U1) Code (U2) | Bedeutung
Sp g 20H 67H Gramm
k g 6BH 67H Kilogramm
C t 63H 74H Karat
m o] 6DH 6FH Momme
o] z 6FH 7AH Unze
I b 6CH 62H Pfund
@) T 4FH 54H Feinunze
d w | 64H 77TH Pfenniggewicht
t I 74H 6CH Hongkong-Tael
t I 74H 6CH Singapur-Malaysia-Tael
t I 74H 6CH Taiwan-Tael
t o] 74H 6FH Indische Tola
P C |50H 43H Stlickzahl
Sp % | 20H 25H Prozent
Sp # 20H 23H Koeffizientenmultiplikation

*Sp = Leerzeichen

* Endzeichen: CR = Absatz, LF = Zeile

20.4 Dateneingabe

@ e Bei der Dateneingabe auf Gro3- und Kleinschreibung achten
e Warten Sie zwischen zwei Eingaben zunachst die Antwort der Waage ab

20.4.1 Eingabeformat

Eingabeformat:
1 2 3 4

[C1]C2]CR]LF|

Beispiel fur Eingabe der dauerhaften Ausgabe:
= Eingabe: O1

TPWS-BA-d-2610 70



Nullstellen / Tarieren, Datenausgabe:

C1 C2 | Code (C1) Code (C2) Bedeutung

T Sp | 54H 20H Tarieren

Z Sp | 5AH 20H Nullstellen

@) 0 4FH 30H Ausgabe beenden

O 1 4FH 31H Dauerhafte Ausgabe
Dauerhafte Ausgabe nur bei stabilen Wer-

O 2 4FH 32H ten (Unterbrechung der Ausgabe bei in-
stabilen Werten)

o 3 4FH 33H g;l;leNT]-Taste drucken fur einmalige Aus-
Automatische Ausgabe, wenn Wageplatte

o 4 A4FH 34H erneut belastet wird und Wert stabil ist
Einmalige Ausgabe, immer dann, wenn

O 5 4FH 35H Wert stabil ist (Keine Ausgabe bei instabi-
len Werten)
Dauerhafte Ausgabe bei instabilen Wer-
ten (Unterbrechung der Ausgabe bei

© 6 4FH 36H stabilem Wert - stabiler Wert wird einma-
lig ausgegeben)
[PRINT]-Taste driicken fur einmalige Aus-

O 7 4FH 37H gabe bei stabilen Werten (Keine Ausgabe
bei instabilen Werten)

@) 8 4FH 38H Einmalige Ausgabe

O 9 4FH 39H Einmalige Ausgabe bei stabilem Wert

*Sp = Leerzeichen
Antwort:
A00 Eingabe erfolgreich
EO01 Eingabefehler
E04 Tarierung oder Nullstellung kann nicht durchgefihrt werden (Be-

reichsuberschreitung, Gewichtsfehler, ...)

°
1

Die Befehle O8 und O9 werden zur Anfrage von Daten verwendet.
Nach der Eingabe von O8 oder O9, gibt die Waage OO0 zurlck.

Die Befehle O0 bis O7 werden nach Aktivierung so lange ausgeflhrt,
bis die Waage ausgeschalten wird. Wenn die Waage erneut einge-
schalten wird, sind die Ausgabeeinstellungen auf Werkseinstellungen
zuruckgesetzt.

Wagefunktionen:

°
1

Die Wagefunktion, die durch die Eingabe eines Modus aktiviert werden
kann, ist abhangig von der aktuell verwendeten Wageapplikation an der
Waage (siehe Modus-Tabelle)

Modus 3 kann nur aktiviert werden, wenn die Summier-Funktion akti-
viert wurde

Wenn keine Einheit B definiert wurde, aktiviert Modus 4 das einfache
Wagen
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C1 C2 | Code (C1) Code (C2) Bedeutung
M 1 4DH 31H Modus 1 einstellen
M 2 4DH 32H Modus 2 einstellen
M 3 4DH 33H Modus 3 einstellen
M 4 4DH 34H Modus 4 einstellen
Modus-Tabelle
Modus | Einfaches Wagen Stiickzdhlen | Prozentwa- Dichtebe- Tierwdgen
gen stimmung
1 Gewicht wiegen Gewicht wie- | Gewicht wie- | pop)o Fehler
gen gen
2 Bruttogewicht Stuckzahlen Prozentwagen | Fehler Fehler
3 Gewicht summieren St.ucke sum- Pr_ozent SUM= | Fehler Fehler
mieren mieren
Durchschnittli-
4 Einheit B anzeigen | ches Stickge- | Fehler Fehler Fehler
wicht
Antwort:
AQ00 Eingabe erfolgreich
EO01 Eingabefehler
EO02 Fehler
Justieren / Justiertest:
C1 C2 | Code (C1) Code (C2) Bedeutung
C 0 43H 30H Eingaben deaktivieren
c 3 43H 33H J}Jstlerung mit externem Gewicht aus-
fuhren
c 4 43H 34H J.ystlertest mit externem Gewicht aus-
fuhren
Antwort:
AQ00 Eingabe erfolgreich
EO1 Eingabefehler
EO02 Funktion ist deaktiviert
EO3 Abgebrochen
EO04 Ausflihrung nicht ordnungsgemaf
20.5 Antwortformate
Antwort
A00 / Exx Format ACK/ NAK Format
A00: Normale Antwort ACK: Normale Antwort
EO1: Fehlerhafte Antwort NAK: Fehlerhafte Antwort

20.5.1 A00/Exx Format
Bestehend aus 5 Zeichen, einschlief3lich der Endzeichen (CR= ODH, LF= 0AH)*

1 2 3 4 5
[AM A2 A3]CR]|LF]
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* Endzeichen: CR = Absatz, LF = Zeile

Befehle:
A1 | A2 | A3 | Code (A1) | Code (A2) | Code (A3) Bedeutung
A 0 0 |41H 30H 30H Normale Antwort
E 0 1 45H 30H 31H Fehlerhafte Antwort

20.5.2 ACK/NAK Format
Besteht aus einem Zeichen (ohne Endzeichen)

1

[A1]

Befehle:

A1 | Code (A1) Bedeutung
ACK | O6H Normale Antwort

NAK | 15H Fehlerhafte Antwort

20.6 Externer Kontakteingang
Einstellungen an der Waage konnen uber das Menu durch Dricken der [F]-Taste vor-

genommen werden.

1 Navigation im Menu siehe Kapitel 8.2

= Im Menu zu <P. E.tA> navigieren und die Funktions-
zuweisung fur den externen Kontakteingang auswah-

| PEFA |
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len

0 | Deaktivieren

1 | Tara-Subtraktion

2 | Nullpunktabgleich
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20.7 Kommunikationseinstellungen

Einstellungen an der Waage konnen uber das Menu durch Drucken der [F]-Taste vor-
genommen werden.

®
1 Navigation im Menu siehe Kapitel 8.2

20.7.1 Aktivieren / Deaktivieren der Schnittstelle und Datenformat

= Im Menu zu <6. L.LF.> navigieren und Datenformat
auswahlen

0 | Deaktivieren der Schnittstelle

1 | 6-stelliges Datenformat

—
(N
p—
I

—

2 | 7-stelliges Datenformat

3 | Erweitertes 7-stelliges Datenformat

4 | CBM-Format

20.7.2 Kommunikationseinstellungen vornehmen

@ Die Kommunikationseinstellungen konnen erst vorgenommen werden,
1 wenn die Schnittstelle aktiviert wurde (siehe Kap. 20.7.1)
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Ausgabebedingung einstellen:

= |Im Menu zu <61.0c.> navigieren und die gewunschte
Einstellung auswahlen

0 | Ausgabe beenden
1 | Dauerhafte Ausgabe

Dauerhafte Ausgabe nur bei stabilen Werten (Unterbre-
chung der Ausgabe bei instabilen Werten)

3 | Einmalige Ausgabe, wenn [PRINT]-Taste gedrickt wird

Automatische Ausgabe (Einmalige Ausgabe, wenn der
Wert stabil ist. Die nachste Ausgabe fir eine weitere Probe
4 | erfolgt, sobald die Anzeige durch Entlastung, Nullpunktjus-
tierung oder Tarasubtraktion auf kleiner oder gleich Null
stabilisiert wird).

y

5

I
]

Einmalige Ausgabe, immer dann, wenn Wert stabil ist
(Keine Ausgabe bei instabilen Werten)

Dauerhafte Ausgabe bei instabilen Werten (Unterbre-
6 | chung der Ausgabe bei stabilem Wert = stabiler Wert wird
einmalig ausgegeben)

[PRINT]-Taste driicken fur einmalige Ausgabe bei stabilen
Werten (Keine Ausgabe bei instabilen Werten)

Baud-Rate einstellen

= Im Menu zu <62.bL.> navigieren und die gewunschte
Einstellung auswahlen

1 | 1200 bps

( ] 2 | 2400 bps

(N
(N
0
—

3 | 4800 bps
4 | 9600 bps

5 | 19200 bps

Paritat einstellen:

@ Die Paritat kann nur eingestellt werden, wenn die Schnittstelle auf 2 oder
1 3 eingestellt wurde (siehe Kap. 20.7.1)

= Im Menu zu <63.PA.> navigieren und die ge-

wulnschte Einstellung auswahlen
I o
tl _ll_ll . 0 | Leer
1 | Ungerade
2 | Gerade
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Datenlange einstellen:

® Die Datenlange kann nur eingestellt werden, wenn die Schnittstelle auf 3
1 eingestellt wurde (siehe Kap. 20.7.1)

= Im Menu zu <64.dL.> navigieren und die gewunschte
Einstellung auswahlen

7
8

7 Bit
8 Bit

Stop-Bit einstellen:

= Im Menu zu <65.St.> navigieren und die gewunschte
Einstellung auswahlen

1
2

[ book.

1 Bit
2 Bit

Umgang mit leeren Ziffern einstellen:

= |Im Menu zu <66.nu.> navigieren und die gewunschte
[ — F[ l_l ] Einstellung auswahlen

0 | Mit O fullen (30H)
1 | Mit Leerzeile fullen (20H)

Antwortformat einstellen:

= Im Menl zu <67.rS.> navigieren und die gewunschte
Einstellung auswahlen

N
uy
i
I
LM
—

1
2

Format: AOO/Exx
Format: ACK/NAK

20.8 Druckerfunktionen

Uber die Schnittstellen kénnen Wagedaten mit angeschlossenen Peripheriegeraten
ausgetauscht werden.

Die Ausgabe kann an einen Drucker, PC oder Kontrollanzeigen erfolgen. Umgekehrt
kdnnen Steuerbefehle und Dateneingaben Uber die angeschlossenen Gerate (z.B.
PC, Tastatur, Barcodeleser) erfolgen.

) e Die Ausgabe von Datum und Uhrzeit sind abhangig vom verwendeten
1 Drucker. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage:

www.kern-sohn.com
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Aktivierung der Ausgabe an Peripheriegerate:
= Im Menu zu <E.GLP> navigieren und Einstellung

auswahlen
0 | Deaktiviert
20.8.1 Ausgabe des Justiertest-Ergebnisses
Die Waage bietet die Moglichkeit, nach der Justierung oder nach dem Justiertest, das

1 | Aktiviert
Ergebnis automatisch Uber die Schnittstelle auszugeben.
= <E.GLP 1> auswahlen (siehe Kap. 20.8)

] = Im Menl zu <E1.Co> navigieren und Einstellung

]

T

auswahlen
0
1

uu
I
(N}

Automatische Ausgabe deaktiviert

Automatische Ausgabe aktiviert

20.8.2 Ausgabe von Messergebnissen
Die Waage bietet die Moglichkeit, Messergebnisse Uber die Schnittstelle auszugeben.

Aktivieren der Messergebnis-Ausgabe:
= <E.GLP 1> auswahlen (siehe Kap. 20.8)

] = Im Menu zu <E2.od> navigieren und Einstellung

auswahlen
0
1

T
g
Il

o

Automatische Ausgabe deaktiviert

Automatische Ausgabe aktiviert

Ausgeben von Messergebnissen:
Kopfzeile drucken:

= [PRINT]-Taste gedruckt halten
3
Messergebnisse drucken:
PRINT = Wagegut auf die Wageplatte legen
= [PRINT]-Taste driicken

FuBzeile drucken:

PRINT = Wenn die Messung des Wageguts abgeschlossen
ist, [PRINT]-Taste gedruckt halten

20.8.3 Ausgabesprache
= <E.GLP> auf 1 einstellen (siehe Kap. 20.8)

] = Im Menu zu <E3.PF> navigieren und Einstellung

auswahlen
1
2

T
L
N
T

Englisch

Japanisch
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21 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

é Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten das Gerat von

der Betriebsspannung trennen.

21.1 Reinigen

=
=

=

IP-Schutz einhalten

Keine aggressiven Reinigungsmittel (Losungsmittel 0.a.) benutzen, sondern nur
ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch

Mit einem trockenen, weichen Tuch nachreiben

Fur Edelstahlteile keine Reinigungsmittel verwenden, die Natronlauge, Essig-,
Salz-, Schwefel-, oder Zitronensaure enthalten

Edelstahlteile mit einem weichen und mit einem fir Edelstahl geeigneten Reini-
gungsmittel getrankten Lappen reinigen

Darauf achten, dass keine Flissigkeit in das Gerat eindringt

Keine MetallbUrsten oder Putzschwamme aus Stahlwolle verwenden, da dies
Oberflachenkorrosion verursacht.

Lose Probenreste/Pulver kdnnen vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaub-
sauger entfernt werden

Verschuttetes Wagegut sofort entfernen

21.2 Wartung, Instandhaltung

=

=

Das Gerat darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechni-
kern gedffnet werden

Vor dem Offnen vom Netz trennen

21.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerat ist vom Betreiber nach gultigem nationa-
lem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzufihren.
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22 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Stérung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom
Netz getrennt werden. Der Wagevorgang muss dann wieder von vorne begonnen

werden.

Storung

Mogliche Ursache

Die Gewichtsanzeige leuchtet nicht

Die Waage ist nicht eingeschaltet
Die Verbindung zum Netz ist unter-
brochen (Netzkabel nicht einge-
steckt/defekt)

Die Netzspannung ist ausgefallen
Die Batterien / Akkus sind falsch ein-
gelegt oder leer

Es sind keine Batterien / Akkus ein-
gelegt

Die Gewichtsanzeige andert sich fort-
wahrend

Luftzug/Luftbewegungen
Vibrationen des Tisches/Bodens

Die Wageplatte hat Berihrung mit
Fremdkorpern

Elektromagnetische Felder/ Stati-
sche Aufladung (anderen Aufstel-
lungsort wahlen/ falls mdglich stdéren-
des Gerat ausschalten)

Das Wageergebnis ist offensichtlich
falsch

Die Waagenanzeige steht nicht auf
Null

Die Justierung stimmt nicht mehr
Die Waage steht nicht eben

Es herrschen starke Temperatur-
schwankungen

Elektromagnetische Felder/ Stati-
sche Aufladung (anderen Aufstel-
lungsort wahlen/ falls mdglich, sto-
rendes Gerat ausschalten)

Das Wageergebnis ist nach der Justie-
rung falsch

Die Justierung wurde nicht unter
stabilen Umgebungsbedingungen
durchgefuhrt

Gewichtsunterschiede zwischen dem
Justiergewicht und dem Gewicht,
das zur Prifung verwendet wurde
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Storung

Mogliche Ursache

M-Zeichen blinkt

Die Anzeige andert sich nicht, wenn das | e

Luftzug/Luftbewegungen
Vibrationen des Tisches/Bodens

Die Wageplatte hat Beruhrung mit
Fremdkorpern

Elektromagnetische Felder/ Stati-
sche Aufladung (anderen Aufstel-
lungsort wahlen/ falls moglich storen-
des Gerat ausschalten)

Das Batterie-Symbol blinkt o

Der Ladestand der Batterien / Akkus
ist niedrig

wird

Die Anzeige schaltet sich aus, wenn die | e
Waage mit Batterien / Akkus betrieben

Die Automatische-Abschaltfunktion
ist aktiviert

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten.
Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.

22.1 Fehlermeldungen

Fehlermeldung

Beschreibung

Mogliche Ursachen / Abhilfe

EI_EI_I_

e Probe aufteilen und ein-
zeln wiegen

e Leichteres Taragewicht
verwenden

e Ergebnis der Berechnung
I6schen und Berechnung
erneut durchfiihren (dabei

Maximaler Wagebereich Uberschritten auf die Anzeige achten)

Die Summe Uberschreitet die maxi- e Koeffizient der Ein-
male Zeichenanzahl auf dem Display heitsumrechung ist zu

klein. Grofkeren Koeffizien-
ten verwenden.

e Bleibt Fehlermeldung be-
stehen, obwohl sich nichts
auf der Wageplatte befin-
det, Handler benachrichti-
gen.

LI_EI_I_

Negative Last liegt unterhalb des mi-

nimalen Wagebereichs

o Wageplatte oder Wage-
plattentrager falsch einge-
stellt

e Prifen, ob die Waage an-
dere Objekte berthrt

o Bleibt Fehlermeldung be-
stehen, obwohl Wage-
platte und Wageplattentra-
ger korrekt eingestellt
sind, Handler benachrichti-
gen.

I_El_l_

Gewichtswert des Justiergewichts be-
tragt weniger als 50 % der Wageka-

pazitat

o Justiergewicht verwenden,
dessen Gewichtswert so
nah wie moglich an der
Wagekapazitat liegt

TPWS-BA-d-2610

80




Fehlermeldung

Beschreibung

Mégliche Ursachen / Abhilfe

o Korrektes Justiergewicht
verwenden und sicherstel-
len, dass sich keine ande-

2-Err e Fehler > 1.0 % bei der Justierung
oder die Waage ist fehlerhaft ren Objekte auf der Wage-
platte befinden. Justierung
erneut durchfiihren.
o Netzgerat von der Netz-
L-E spannung trennen, erneut
rr anschlieBen und Waage
neustarten
e Waage unterliegt statischer Aufladung | «  Bleibt Fehlermeldung be-
oder Rauschen stehen, sind mdglicher-
weise elektronische Bau-
d-Err teile beschadigt. In diesem
Fall Handler benachrichti-
gen.
= e Gewichtswert der Probe beim Einstel- | ¢  Proben / Referenzge-
Lorrr len des Referenzgewichts im Stick- wichte mit héherem Ge-
zahlmodus ist zu gering wichtswert (Kleinstes
¢ Gewichtswert des Referenzgewichts Stuckgewicht, Mindestlast)
im Prozentwdgemodus ist zu gering verwenden
e Zunachst die vorherige
e Beim Summieren wurde die vorherige Probe entfernen bevor die
Probe nicht entfernt bevor weitere nachste Probe aufgelegt
Proben aufgelegt wurden wird
E-Err e Beim Summieren wurden Teile der e  Summieren ist nicht mog-
Probe entfernt oder versucht die lich, wenn 0 oder negative
Funktion auszufuhren, ohne eine Werte angezeigt werden.
Probe hinzuzufiigen Probe auflegen, um Funk-
tion auszufihren.

e Netzgerat von der Netz-
spannung trennen, erneut
anschliel3en und Waage
neustarten

E \-Err ¢ Keine Erfassung durch den Wage- o Bleibt Fehlermeldung be-
sensor stehen, sind moglicher-
weise elektronische Bau-
teile beschadigt. In diesem
Fall Handler benachrichti-
gen.
e Waage ist Umgebungsbe-
o ) dingungen ausgesetzt
o Waage ist instabil und !(ann Nulls’FeI- (z.B. Wind oder Vibratio-
EC-Err lung oder Tarasubtraktion beim Ein- nen)
schalten nicht durchfiihren i

e Waage an einem anderen

Ort aufstellen
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